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Deutsch

INFORMATION

Datum der letzten Aktualisierung: 2017-04-07

e Lesen Sie dieses Dokument vor Gebrauch des Produkts aufmerksam
durch.

® Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Pro-
duktschéden zu vermeiden.

e Weisen Sie den Benutzer in den sachgemaBen und gefahrlosen Ge-
brauch des Produkts ein.

e Bewahren Sie dieses Dokument auf.

Bedeutung der Symbolik

7251 Warnungen vor méglichen technischen Schéden.
Weitere Informationen zur Versorgung/Anwendung.

INFORMATION

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Be-
achten Sie besonders die angefiihrten Sicherheitshinweise!

1 Einzelteile

1.1 Einzelteil M (Abb. 1; zum Nachbestellen)

(1) 2C19=Anschlusskappe fiir 2C1/2C6 FuBhullen normal (einzeln bestellbar)
Bestellbeispiel: 2C19=L23-25/4

Seiten links (L), rechts (R)
GréBen [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Farben beige (4), hellbraun (15)
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(2) 2C10=Anschlusskappe fiir 2C3 FuBhille normal
Bestellbeispiel: 2C10=L23-25/4

Seiten links (L), rechts (R)
GréBen [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Farben beige (4), hellbraun (15)

(3) 2C20=Anschlusskappe fiur 2C1/2C3/2C6 FuBhillen schmal (einzeln
bestellbar)

Bestellbeispiel: 2C20=L22/4

Seiten links (L), rechts (R)
GroBenfem] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Farben beige (4), hellbraun (15)

2 Beschreibung
2.1 Verwendungszweck

Die FuBhiillen 2C1/2C3/2C6 wurden als Einzelteil fiir die folgenden Otto-
bock ProthesenfiiBe entwickelt:

2C1=* fir den TM10 Adjust

2C3=* fur den 1C30 Trias

2C6=" fur die Triton Familie

Sie sind ausschlieBlich mit dem zugehdrigen ProthesenfuB einzusetzen.
Die FuBhiillen sind fiir die meisten Schuhtypen passend gestaltet.

2.2 Nutzungsdauer

Das Produkt ist ein VerschleiBteil, das einer lblichen Abnutzung unterliegt.
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2.3 Sicherheitshinweise

Bitte geben Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise an Ihre Patienten
weiter:

HINWEIS

Beschddigung durch falsche Umgebungsbedingungen. Das Material
der FuBhdlle ist nicht UV- oder wasserbestandig.

Die Oberflache des Produktes darf nicht beschliffen werden, da dadurch
ein vorzeitiger VerschleiB eintritt.

Bei Einsatz des Medizinproduktes unter diesen Umstdnden erléschen
alle Ersatzanspriiche gegen Otto Bock HealthCare.

3 Technische Daten
2C1=*N FuBhiille, normal

Seiten links (L), rechts (R)

GroBen [cm] 22 | 23 | 24| 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30
Gewicht [~g] 150 | 165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Farben beige (4), hellbraun (15)
Absatzh6he [mm] 10 +/-5

2C1=*S FuBhiille, schmal

Seiten links (L), rechts (R)

GréBen [cm] 22 23 24 25 26
Gewicht [~g] 120 130 135 150 165
Farben beige (4), hellbraun (15)
Absatzhéhe [mm] 20 +/- 5
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2C3=" FuBhiille, normal

Seiten links (L), rechts (R)
GréBen [cm] 21|22 23|24 (25|26 |27 | 28|29 |30
Gewicht [~g] 130|145 | 155|175| 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Farben beige (4), hellbraun (15)
Absatzhéhe [mm] 10 +/-5

2C3=*S FuBhiille, schmal
Seiten links (L), rechts (R)
GroBen [cm] 21 22 23 24 25 26
Gewicht [~g] 110 120 130 135 150 165
Farben beige (4), hellbraun (15)
Absatzhéhe [mm] 20 +/-5

2C6="N FuBhiille, normal
Seiten links (L), rechts (R)
GréBen [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Gewicht [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Farben beige (4), hellbraun (15)
Absatzhéhe [mm] 10 +/- 5

2C6="S FuBhiille, schmal

Seiten links (L), rechts (R)

GroéBen [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Gewicht [~g] 135 | 145 | 155 180 | 190 | 200 | 215
Farben beige (4), hellbraun (15)
Absatzhéhe [mm] 15 +/-5
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4 Handhabung

HINWEIS

2C1=": Beschddigung durch falsche Montage der FuBhille. Zum Auf-
ziehen/Entfernen der FuBhdlle auf den bzw. vom FuB kein Werkzeug ver-
wenden, da dies zu Beschadigungen an Bauteilen des FuBes flihren kann.

HINWEIS |

Beschadigung durch unsachgemaBen Gebrauch. Die FuBhdlle darf innen
nicht talkumiert werden, da sonst der Abrieb verstdrkt wird. Bei eventueller
Beschddigung oder VerschleiB muss die FuBhtlle ausgetauscht werden.

4.1 Aufziehen der FuBhlille

Vor dem Aufziehen der FuBhiille sollte zuerst der Rohradapter am Prothe-
senfuB befestigt werden. Das erleichtert die Vorgehensweise.

2C1=*
Prothesenful von Hand in den VorfuBbereich der FuBhiille einschieben
(Abb. 2). AnschlieBend den FuB in der FuBhtille nach unten driicken (Abb. 3).

Dabei ist sicherzustellen, dass die Basisfeder des FuBes vor dem Zehen-
keil der FuBhiille liegt (Abb. 4) und der FuBadapter unter der Arretierung
eingerastet ist (Abb. 5).

2C3=*/2C6="

ProthesenfuB von Hand in die FuBhlille einfiihren und die Zehenregion des
FuBes in die Zehenregion der FuBhiille bringen.

Den FuB in der Zehenregion der FuBhiille halten. Dabei ist sicherzustellen, dass
die Fersenfeder des FuBes unter den Absatzkeilen der FuBhtille eingerastet ist.
4.2 Entfernen der FuBhdille

2C1=*

Arretierung der FuBhille nach hinten driicken (Abb. 6) und den Fersenbe-

reich des ProthesenfuBes nach oben ziehen (Abb. 7). Danach kann der
ProthesenfuBB komplett aus der FuBhille entfernt werden (Abb. 8).
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2C3="/2C6="
Die Zehenregion der FuBhille nach hinten driicken und die Ferse aus der

Hille heraushebeln. Danach kann der ProthesenfuB komplett aus der
FuBhtille entfernt werden.

4.3 Pflege- und Gebrauchshinweise
Bitte informieren Sie lhren Patienten:
Um die FuBhiille zu reinigen, nutzen Sie bitte eine milde Seifenlésung.

Die Lebensdauer der FuBhille wird verldngert, wenn sie stets in einem
Schuh getragen wird. Raten Sie dem Patienten davon ab, barfuB zu laufen.

5 Rechtliche Hinweise

Alle rechtlichen Bedingungen unterliegen dem jeweiligen Landesrecht des
Verwenderlandes und kénnen dementsprechend variieren.

5.1 Haftung

Der Hersteller haftet, wenn das Produkt gemdB den Beschreibungen und
Anweisungen in diesem Dokument verwendet wird. Fiir Schéden, die durch
Nichtbeachtung dieses Dokuments, insbesondere durch unsachgemdBe
Verwendung oder unerlaubte Veranderung des Produkts verursacht werden,
haftet der Hersteller nicht.

5.2 CE-Konformitdt

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der europdischen Richtlinie 93/42/
EWG fiir Medizinprodukte. Aufgrund der Klassifizierungskriterien nach
Anhang IX dieser Richtlinie wurde das Produkt in die Klasse | eingestuft.
Die Konformitatserklarung wurde deshalb vom Hersteller in alleiniger Ver-
antwortung gemaB Anhang VIl der Richtlinie erstellt.
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English

INFORMATION

Last update: 2017-04-07

* Please read this document carefully before using the product.

* Follow the safety instructions to avoid injuries and damage to the product.
¢ Instruct the user in the proper and safe use of the product.

* Please keep this document in a safe place.

Explanation of symbols

[Z7Z5] Warnings regarding possible technical damage.
Additional information on the fitting/use.

INFORMATION

Please read the Instructions for Use carefully. Pay special attention
to the safety instructions!

1 Single components
1.1 Single component M (Fig. 1; for reordering)

(1) 2C19=connection cap for 2C1/2C6 normal footshells (can be or-
dered separately)

Ordering example: 2C19=123-25/4

Sides Left (L), right (R)
Sizes [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Colors beige (4), light brown (15)
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(2) 2C10=connection cap for 2C3 normal footshell
Order example: 2C10=L23-25/4

Sides left (L), right (R)
Sizes [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Colours beige (4), light brown (15)

(8) 2C20=connection cap for 2C1/2C3/2C6 slim footshells (can be
ordered separately)

Ordering example: 2C20=L22/4

Sides Left (L), right (R)
Sizes [cm] 21 | 22 | 23 | 24 | 25 [26 |27
Colors beige (4), light brown (15)

2 Description
2.1 Intended use

The 2C1/2C3/2C6 footshells were developed as individual components
for the following Ottobock prosthetic feet:

2C1=* for the 1IM10 Adjust

2C3=* for the 1C30 Trias

2C6=" for the Triton family

They are to be used exclusively with the corresponding prosthetic foot.
The footshells are designed to fit most types of shoes.

2.2 Service Life

The product is a wear part, which means it is subject to normal wear and tear.
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2.3 Sdfety instructions

Please forward the following safety instructions to your patients:

| NOTICE |

mature wear.

Damage due to incorrect environmental conditions. The footshell
material is not UV- or water-resistant.

Do not grind the surface of this prosthetic foot, as this can lead to pre-

Using this medical product under such conditions will render all claims
against Otto Bock HealthCare null and void.

3 Technical data
2C1=*N footshell, normal

Sides left (L), right (R)
Sizes [cm] 22 | 23| 24| 25|26 |27 | 28|29 | 30
Weight [~g] 150 (165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Colors beige (4), light brown (15)
Heel height [mm] 10 +/- 5

2C1="S footshell, narrow
Sides left (L), right (R)
Sizes [cm] 22 23 24 25 26
Weight [~g] 120 130 135 150 165
Colors beige (4), light brown (15)

Heel height [mm]

20 +/- 5
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2C3=" footshell, normal

Sides left (L), right (R)
Sizes [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Weight [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Colours beige (4), light brown (15)
Heel height [mm] 10 +/-5

2C3="*S footshell, slim
Sides left (L), right (R)
Sizes [cm] 21 22 23 24 25 26
Weight [~g] 110 120 130 135 150 165
Colours beige (4), light brown (15)
Heel height [mm] 20 +/- 5

2C6=*footshell, normal
Sides left (L), right (R)
Sizes [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Weight [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Colors beige (4), light brown (15)
Heel height [mm] 10 +/-5

2C6="S footshell, narrow

Sides left (L), right (R)

Sizes [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Weight [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Colors beige (4), light brown (15)

Heel height [mm] 15 +/-5

Ottoboc
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4 Handling

NOTICE |

2C1=*: Damage caused by improper footshell assembly. Please do
not use any tool to insert/remove the foot into/from the footshell as this
can cause damage to the elements of the foot.

NOTICE

Risk of damage as a result of improper use. The footshell must not
be dusted with talcum powder inside as this would increase abrasion.
Replace the footshell if it becomes damaged or worn.

4.1 Inserting the foot into the footshell

Before inserting the foot into the footshell, attach the tube adapter to the
prosthetic foot first. This will facilitate the procedure.

2C1=*

Slide the prosthetic foot with your hands into the forefoot section of the
footshell (Fig. 2). Then press the foot down in the footshell (Fig. 3).

Make sure that the foot's base spring is located in front of the toe wedge
of the footshell (Fig. 4) and that the foot adapter has engaged below the
locking wedge (Fig. 5).

2C3=*/2C6="

Guide the prosthetic foot into the footshell by hand and position the toe of
the foot in the toe area of the footshell.

Hold the foot in the toe area of the footshell. Ensure that the foot heel spring
has engaged below the heel wedges of the footshell.

4.2 Removing the footshell

2C1=*

Push the locking of the footshell to the rear (Fig. 6) and pull up the heel
section of the prosthetic foot (Fig. 7). Now you can remove/pull the pros-
thetic foot out of the footshell completely (Fig. 8).
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2C3="/2C6="

Push back on the toe area of the footshell and lever the heel out of the
shell. Now the prosthetic foot can be removed completely from the footshell.
4.3 Care and use instructions

Please inform your patients.

Clean the footshell with a mild soap solution.

Wearing the footshell always in the foot increases the lifespan of the foots-
hell. Advise the patient not to walk barefoot.

5 Legal information

All legal conditions are subject to the respective national laws of the country
of use and may vary accordingly.

5.1 Liability

The manufacturer will only assume liability if the product is used in accordance
with the descriptions and instructions provided in this document. The manufac-
turer will not assume liability for damage caused by disregard of this document,
particularly due to improper use or unauthorised modification of the product.

5.2 CE conformity

This product meets the requirements of the European Directive 93/42/EEC
for medical devices. This product has been classified as a class | device
according to the classification criteria outlined in Annex IX of the directive.
The declaration of conformity was therefore created by the manufacturer
with sole responsibility according to Annex VIl of the directive.
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Francais

INFORMATION

Date de la derniére mise a jour: 2017-04-07

® Veuillez lire attentivement I'intégralité de ce document avant d'utiliser
le produit.

* Respectez les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure et
endommagement du produit.

® Apprenez a I'utilisateur a bien utiliser son produit et informez-le des
consignes de sécurité.

e Conservez ce document.

Signification des symboles

=] Mises en garde contre les éventuels dommages techniques.

Autres informations relatives a I'appareillage/I'utilisation.

INFORMATION

Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi. Respectez tout
particuliéerement les consignes de sécurité!

1 Piéces a l‘'unité
1.1 Piéce a l‘unité M (ill. 1; & commander en supplément)

(1) 2C19=plaque d’attache pour enveloppes de pied normales 2C1/2Cé6
(& commander séparément)

Exemple de commande: 2C19=1L23-25/4

Cotés gauche (G), droite (D)
Tailles [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Coloris beige (4), marron clair (15)
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(2) 2C10=plaque d’attache pour enveloppe de pied normale 2C3
Exemple de commande : 2C10=L23-25/4

Cotés gauche (L), droit (R)
Tailles [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Couleurs beige (4), marron clair (15)

(3) 2C20=plaque d’attache pour enveloppes de pied minces 2C1/2C3/2C6
(& commander séparément)

Exemple de commande: 2C20=L22/4

Cotés gauche (G), droite (D)
Tailles [cm] 21 | 23 | 24 | 2 27
Coloris beige (4), marron clair (15)

2 Description
2.1 Champ d’application

Les enveloppes de pied 2C1/2C3/2C6 sont des pieces détachées congues
pour les pieds prothétiques Ottobock suivants :

2C1=* pour le pied Adjust IM10

2C3="* pour le pied Trias 1C30

2C6=" pour les modeéles Triton

Ces enveloppes doivent étre uniquement utilisées avec les pieds pro-
thétiques correspondants. Elles s’adaptent a la plupart des chaussures.
2.2 Durée d’utilisation

Le produit est une piece d'usure soumise a une usure habituelle.

Ottobock | 17



2.3 Consignes de sécurité

Veuillez communiquer les consignes de sécurité suivantes a vos patients:

Avis |

Dégradations occasionnées par des conditions environnementales
inadaptées. Le matériau de I'enveloppe pour pied ne résiste pas aux
UV et n'est pas étanche.

Veulillez ne pas poncer la surface du produit afin d'éviter toute usure
prématurée de ce dernier.
Une utilisation du dispositif médical dans les conditions susmentionnées

décharge Otto Bock HealthCare de toute responsabilité et rend irrece-
vable toute demande de dommages et intéréts.

3 Caractéristiques techniques
Enveloppe de pied 2C1=*N, normale

Cotés gauche (G), droite (D)
Tailles [cm] 22 |23 (24 |25|26 |27 |28|29 |30
Poids [~g] 150|165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Coloris beige (4), marron clair (15)
Hauteur de talon [mm] 10 +/- 5

Enveloppe de pied 2C1="S, étroite
Cotés gauche (G), droite (D)
Tailles [cm] 22 23 24 25 26
Poids [~g] 120 130 135 150 165
Coloris beige (4), marron clair (15)

Hauteur de talon mm]

20 +/-5
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Enveloppe de pied normale 2C3=*

Cotés gauche (L), droit (R)

Tailles [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Poids [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Couleurs beige (4), marron clair (15)

Hauteur de talon 10 +/-5

[mm]

Enveloppe de pied fine 2C3=*S

Cotés gauche (L), droit (R)

Tailles [cm] 21 22 23 24 25 26
Poids [~g] 110 120 130 135 150 165
Couleurs beige (4), marron clair (15)
Hauteur de talon 20 +/- 5

[mm]

Enveloppe de pied 2C6=*N, étroite

Cotés gauche (G), droite (D)

Tailles [cm] 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Poids [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Coloris beige (4), marron clair (15)
Hauteur de talon mm] 10 +/-5

Enveloppe de pied 2C6="S, étroite

Cotés gauche (G), droite (D)

Tailles [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Poids [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Coloris beige (4), marron clair (15)
Hauteur de talon mm] 15 +/-5
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4 Utilisation

Avis|

2C1=*: Dégradations occasionnées par un montage incorrect de
I’enveloppe. Ne pas utiliser d’outil pour enfiler/retirer I'enveloppe sur
le/du pied, cette manipulation étant susceptible d’endommager certains
composants du pied.

AVIS

Dégradations dues a une utilisation non conforme. Ne pas talquer
I'intérieur de I'enveloppe du pied afin d‘éviter toute aggravation de I‘usure.
Remplacer I'enveloppe du pied lorsque celle-ci présente des dommages
ou des signes d'usure.

4.1 Enfiler 'enveloppe

Avant d'enfiler I'enveloppe, fixer dans un premier temps I'adaptateur tubu-
laire sur le pied prothétique. Cela simplifie la procédure.

2C1=*

Insérer le pied prothétique manuellement dans la zone de I'avant-pied de
I'enveloppe (ill. 2). Insérer ensuite le pied dans I‘enveloppe en exergant
une pression vers le bas (ill. 3).

Veiller que la lame de base du pied se positionne correctement au niveau
du gros orteil de I'enveloppe (ill. 4) et a ce que I'adaptateur du pied soit
encliqueté sous le dispositif d'arrét situé a I'arriere (ill.5).

2C3=*/2C6="

Introduisez le pied prothétique a la main dans I'enveloppe de pied et
amenez la région des orteils du pied dans celle des orteils de I'enveloppe.
Maintenez le pied au niveau des orteils de I'enveloppe. Assurez-vous que
le ressort du pied prothétique situé a la hauteur du talon s’enclenche bien
sous les talons de I'enveloppe.
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4.2 Retirer I’'enveloppe

2C1=*

Tirer le dispositif d'arrét de I'enveloppe du pied vers I'arriere (ill. 6) et tirer
le talon du pied prothétique vers le haut (ill. 7). Le pied prothétique peut
ensuite étre entierement retiré de I'enveloppe (ill. 8).

2C3=*/2C6="

Appuyez vers I'arriére sur la région des orteils de I'enveloppe et faites
sortir le talon hors de celle-ci en exécutant un mouvement de levier. Il est
ensuite possible de retirer totalement le pied prothétique de I'enveloppe.

4.3 Consignes d’entretien et d’utilisation
Veuillez faire part des informations suivantes a votre patient:

Veuillez uniquement utiliser une solution savonneuse douce pour nettoyer
I'enveloppe du pied.

Il est possible de prolonger la durée de vie de I'enveloppe lorsqu’elle est
constamment portée dans une chaussure. Déconseillez au patient de
marcher pieds nus.

5 Informations légales

Toutes les conditions Iégales sont soumises a la Iégislation nationale du
pays d'utilisation concerné et peuvent donc présenter des variations en
conséquence.

5.1 Responsabilité

Le fabricant est responsable si le produit est utilisé conformément aux
descriptions et instructions de ce document. Le fabricant décline toute
responsabilité pour les dommages découlant d'un non-respect de ce do-
cument, notamment d'une utilisation non conforme ou d’une modification
non autorisée du produit.

5.2 Conformité CE

Ce produit répond aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux. Le produit a été classé dans la classe |
sur la base des critéres de classification d'aprés I'annexe X de cette
directive. La déclaration de conformité a donc été établie par le fabricant
sous sa propre responsabilité, conformément a I'annexe VIl de la directive.
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Italiano

INFORMAZIONE
Data dell‘ultimo aggiornamento: 2017-04-07

® Leggere attentamente il presente documento prima di utilizzare il prodotto.

e Attenersi alle indicazioni di sicurezza per evitare lesioni e danni al
prodotto.

e |struire |'utente sull'utilizzo corretto e sicuro del prodotto.
e Conservare il presente documento.

Significato dei simboli utilizzati

=] Awvisi relativi a possibili guasti tecnici.
Ulteriori informazioni relative a trattamento/applicazione.

INFORMAZIONE

Leggete attentamente le presenti istruzioni d’uso. Prestate particolare
attenzione alle indicazioni per la sicurezza riportate!

1 Componenti singoli
1.1 Componente singolo Bl (Fig. 1; da ordinare separatamente)

(1) 2C19=Cappuccio di collegamento per rivestimenti cosmetici
2C1/2C6, normale (ordinabile singolarmente)

Esempio d'ordine: 2C19=1L23-25/4

Lati sinistro (L), destro (R)
Misure [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Colori beige (4), marrone chiaro (15)
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(2) 2C10=Cappuccio di collegamento per rivestimento cosmetico 2C3,
normale

Esempio d'ordine: 2C10=L23-25/4

Lati sinistro (L), destro (R)
Misure [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Colori beige (4), marrone chiaro (15)

(3) 2C20=Cappuccio di collegamento per rivestimenti cosmetici
2C1/2C3/2C6, small (ordinabile singolarmente)

Esempio d’ordine: 2C20=L22/4

Lati sinistro (L), destro (R)
Misure [cm] 21 | 23 | 24 | 2 27
Colori beige (4), marrone chiaro (15)

2 Descrizione

2.1 Campo d’impiego

| rivestimenti cosmetici per piede protesico 2C1/2C3/2C6 sono stati svi-
luppati come pezzi singoli per i seguenti piedi protesici Otto Bock:

2C1=" per il piede protesico TM10 Adjust

2C3=" per il piede protesico 1C30 Trias

2C6=" per la serie Triton

Devono essere utilizzati esclusivamente con il relativo piede protesico. |
rivestimenti cosmetici sono adatti alla maggior parte dei modelli di calzatura.
2.2 Durata di utilizzo

Il prodotto & soggetto ad usura che rientra nei limiti del normale consumo.
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2.3 Indicazioni per la sicurezza

Consegnate le seguenti indicazioni per la sicurezza ai vostri pazienti:

AWVISO

Danni dovuti a condizioni ambientali inappropriate. Il materiale del
rivestimento cosmetico non € resistente ai raggi UV e all'acqua.

La superficie del presente prodotto non deve essere levigata, poiché ciod
ne causerebbe I'usura precoce.
In caso di utilizzo dell'articolo medicale nelle suddette condizioni ambientali,
decadono tutti i diritti alla sostituzione nei confronti della Otto Bock HealthCare.

3 Dati tecnici

2C1=*N Rivestimento cosmetico, normale

Lati sinistro (L), destro (R)
Misure [cm] 22 (23|24 | 25|26 |27 | 28 | 29 | 30
Peso [~g] 150 (165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Colori beige (4), marrone chiaro (15)
Altezza tacco [mm] 10 +/- 5

2C1="S Rivestimento cosmetico, small
Lati sinistro (L), destro (R)
Misure [cm] 22 23 24 25 26
Peso [~g] 120 130 135 150 165
Colori beige (4), marrone chiaro (15)

Altezza tacco [mm]

20 +/- 5
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2C3=" Rivestimento cosmetico, normale

Lati sinistro (L), destro (R)

Misure [cm] 21(22|23|24|25|26|27|28|29|30
Peso [~g] 130 | 145|155 | 175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Colori beige (4), marrone chiaro (15)

Altezza tacco [mm] 10 +/-5

2C3="S rivestimento cosmetico, small

Lati sinistro (L), destro (R)

Misure [cm] 21 22 23 24 25 26
Peso [~g] 110 120 130 135 150 165
Colori beige (4), marrone chiaro (15)
Altezza tacco [mm] 20 +/- 5

2C6="N Rivestimento cosmetico, normale

Lati sinistro (L), destro (R)

Misure [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Peso [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Colori beige (4), marrone chiaro (15)

Altezza tacco [mm] 10 +/-5

2C6="S Rivestimento cosmetico, small

Lati sinistro (L), destro (R)

Misure [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Peso [~g] 135 | 145 | 165 | 180 | 190 | 200 | 215
Colori beige (4), marrone chiaro (15)

Altezza tacco [mm] 15 +/-5
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4 Utilizzo

AVVISO

2C1=*: Danni causati da errato montaggio del rivestimento cos-
metico. Per I'applicazione/la rimozione del rivestimento cosmetico al/
dal piede, non utilizzate alcun utensile, che potrebbe causare danni ai
componenti del piede.

Aviso|

Danni per utilizzo improprio. Non applicate talco al rivestimento cosme-
tico, che incrementerebbe I'effetto abrasivo. In caso di eventuali danni o
usura, € necessario sostituire il rivestimento cosmetico.

4.1 Applicazione del rivestimento cosmetico

Prima di applicare il rivestimento cosmetico € bene fissare il tubo modulare
al piede protesico. Cio semplifica la procedura.

2C1=*

Inserite, con le mani, il piede protesico nell'area dell’avampiede del ri-
vestimento cosmetico (fig. 2). Premete quindi il piede verso il basso, nel
rivestimento cosmetico (fig. 3).

Nel fare questo, accertatevi che la molla di base del piede poggi davanti
al cuneo dell’avampiede del rivestimento cosmetico (fig. 4) e I'adattatore
del piede sia scattato in posizione, sotto il dispositivo di blocco (fig. 5).
2C3=*/2C6="

Infilate @ mano il piede protesico nel rivestimento cosmetico e portate la zona
delle dita del piede nella parte destinata alle dita del piede del rivestimento.
Tenete il piede nella zona delle dita; & importante controllare che la molla del
calcagno del piede sia bloccata sotto i cunei del tacco del rivestimento cosmetico.

4.2 Rimozione del rivestimento cosmetico
2C1=*

Premete all'indietro il dispositivo di blocco del rivestimento cosmetico
(fig. 6) e tirate I'area del tallone del rivestimento verso I'alto (fig. 7). Il pi-
ede protesico pud quindi essere completamente rimosso dal rivestimento
cosmetico (fig. 8).
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2C3=*/2C6="

Spingete all'indietro la zona delle dita del rivestimento cosmetico ed estraete
il calcagno dal rivestimento. Il piede protesico pud essere ora completa-
mente estratto dal rivestimento cosmetico.

4.3 Indicazioni sulla cura e I'uso del prodotto
Informate il paziente su quanto segue.

Per la pulizia del rivestimento cosmetico utilizzate una soluzione detergente
delicata.

La durata di utilizzo viene estesa indossando il rivestimento cosmetico cos-
tantemente in una scarpa. Dissuadete il paziente dal camminare a piedi nudi.

5 Note legali

Tutte le condizioni legali sono soggette alla legislazione del rispettivo paese
di appartenenza dell’'utente e possono quindi essere soggette a modifiche.

5.1 Responsabilita

Il produttore risponde se il prodotto € utilizzato in conformita alle descrizioni
e alle istruzioni riportate in questo documento. Il produttore non risponde
in caso di danni derivanti dal mancato rispetto di quanto contenuto in
questo documento, in particolare in caso di utilizzo improprio o modifiche
non permesse del prodotto.

5.2 Conformita CE

Il prodotto & conforme ai requisiti previsti dalla direttiva europea 93/42/CEE
relativa ai prodotti medicali. In virtu dei criteri di classificazione ai sensi
dell'allegato IX della direttiva di cui sopra, il prodotto é stato classificato
sotto la classe |. La dichiarazione di conformita € stata pertanto emessa
dal produttore, sotto la propria unica responsabilita, ai sensi dell’allegato
VIl della direttiva.
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Espaiiol

INFORMACION

Fecha de la dltima actualizacién: 2017-04-07

* Lea este documento atentamente y en su totalidad antes de utilizar
el producto.

¢ Siga las indicaciones de seguridad para evitar lesiones y dafos en
el producto.

* Explique al usuario cémo utilizar el producto de forma correcta y segura.
e Conserve este documento.

Significado de los simbolos

[=7] Advertencias sobre posibles dafios técnicos.

Informacién adicional para la protetizacion/aplicacion.

INFORMACION

Lea este manual de instrucciones atentamente y en su totalidad.
Preste especial atencion a las advertencias de seguridad enunciadas

1 Componentes
1.1 Componente M (fig 1; para pedir posteriormente)

(1) 2C19=capuchén conector para fundas de pie 2C1/2C6 normales
(pueden pedirse por separado)

Ejemplo de pedido: 2C19=L23-25/4

Lados Izquierdo (L), derecho (R)
Tamafos [cm] 22 | 23-25 26-28 29-30
Colores beige (4), marrén claro (15)
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(2) 2C10=capuchén conector para funda de pie 2C3 normal
Ejemplo de pedido: 2C10=L23-25/4

Lados izquierdo (L), derecho (R)

Tamanos 21-22 23-25 26-28 29-31
[cm]

Colores beige (4), marrén claro (15)

(8) 2C20=capuchén conector para fundas de pie 2C1/2C3/2C6 es-
trechas (pueden pedirse por separado)

Ejemplo de pedido: 2C20=L22/4

Lados Izquierdo (L), derecho (R)
Tamafiosfem] | 21 | 238 | 24 | 25 | 27
Colores beige (4), marrén claro (15)

2 Descripcion
2.1 Uso previsto

Las fundas de pie 2C1/2C3/2C6 han sido disefiadas como componentes
para los siguientes pies protésicos de Ottobock:

2C1=* para Adjust TM10
2C3=* para Trias 1C30
2C6=* para la gama Triton

Se han de utilizar Gnicamente con el pie protésico correspondiente. Estas
fundas de pie han sido disefadas de forma que pueden adaptarse a la
mayoria de los tipos de calzado.

2.2 Vida atil
El producto es una pieza de desgaste susceptible a sufrir un deterioro normal.
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2.3 Advertencias de seguridad

Por favor, informe a sus pacientes sobre las siguientes advertencias de

seguridad:

AVISO)

desgaste prematuro.

Dafos causados por unas condiciones ambientales inadecuadas. El
material de la funda de pie no es resistente a los rayos UVA ni al agua.

La superficie del producto no debe pulirse, ya que podria producirse

Si se utilizara el producto médico en estas circunstancias, se extinguirian
todos los derechos de indemnizaciéon contra Otto Bock HealthCare.

3 Datos técnicos

2C1=*N funda de pie, normal

Lados Izquierdo (L), derecho (R)
Tamafos [cm] 22 |23 (2425|2627 |28|29 |30
Peso [~g] 150|165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 |280
Colores beige (4), marrén claro (15)
Altura del tacén [mm] 10+/-5

2C1="S funda de pie, estrecha
Lados Izquierdo (L), derecho (R)
Tamarios [cm] 22 23 24 25 26
Peso [~g] 120 130 135 150 165
Colores beige (4), marrén claro (15)

Altura del tacén [mm]

20 +/-5
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2C3="* funda de pie, normal

Lados izquierdo (L), derecho (R)

Tamafios [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Peso [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Colores beige (4), marrén claro (15)

Altura del tacoén 10 +/- 5

[mm]

2C3="*S funda de pie, estrecha

Lados izquierdo (L), derecho (R)
Tamafnos [cm] 21 22 23 24 25 26
Peso [g] 110 120 130 135 150 165
Colores beige (4), marrén claro (15)

Altura del tacén 20 +/- 5

[mm]

2C6=*N funda de pie, normal

Lados Izquierdo (L), derecho (R)
Tamafos [cm] 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Peso [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Colores beige (4), marrén claro (15)

Altura del tacén [mm] 10 +/-5

2C6="S funda de pie, estrecha

Lados Izquierdo (L), derecho (R)
Tamafios [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Peso [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Colores beige (4), marrén claro (15)

Altura del tacén [mm] 15 +/-5
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4 Manejo

AVISO)

2C1=*: Dafos debido al montaje incorrecto de la funda de pie. Para
ponerse/quitarse la funda de pie no utilice ninguna herramienta, ya
que puede causar dafios en los componentes del pie.

|AVISO

Dafos debido a un uso incorrecto. No se puede verter talco en el
interior de la funda de pie, ya que se intensifica el rozamiento. En caso
de daio o desgaste debe sustituir la funda de pie.

4.1 Colocacion de la funda de pie

Antes de ponerse la funda de pie, es preciso que fije primero el adapta-
dor de tubo en el pie protésico, gracias a lo cual se facilita el proceso
de colocacion.

2C1=*

Empuje con la mano el pie protésico en el drea del antepié de la funda
de pie (véase la fig. 2). A continuacién, presione hacia abajo el pie en la
funda (véase la fig. 3).

Asegurese de que el resorte de base del pie se encuentre delante de la
cufa de los dedos de la funda (véase la fig. 4) y el adaptador de pie esté
encajado debajo del bloqueo (véase la fig. 5).

2C3=*/2C6="

Introduzca con la mano el pie protésico en la funda de pie y acerque la
zona de los dedos de los pies a la de los dedos de la funda.

Sujete el pie en la zona de los dedos de la funda de pie. Asegurese de
que el resorte del talén del pie esté encajado debajo de las cuiias de los
tacones de la funda de pie.
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4.2 Retirada de la funda de pie

2C1=*

Presione hacia atrds el bloqueo de la funda de pie (véase la fig. 6) y tire
hacia arriba del drea del talén del pie protésico (véase la fig. 7). Después se
puede extraer completamente el pie protésico de la funda (véase la fig. 8).
2C3="/2C6="

Presione hacia atrds la region de los dedos de la funda de pie y extrai-

ga el talén de la funda. Después se puede extraer completamente el pie
protésico de la funda.

4.3 Indicaciones de cuidado y uso
Por favor, informe a sus pacientes:
Para limpiar la funda de pie, utilice una solucion jabonosa suave.

La vida util de la funda de pie se prolonga si se lleva siempre con calzado.
Desaconseje al paciente que ande descalzo.

5 Aviso legal

Todas las disposiciones legales se someten al derecho imperativo del pais
correspondiente al usuario y pueden variar conforme al mismo.

5.1 Responsabilidad

El fabricante se hace responsable si este producto es utilizado conforme a
lo descrito e indicado en este documento. El fabricante no se responsabiliza
de los dafos causados debido al incumplimiento de este documento y, en
especial, por los dafos derivados de un uso indebido o una modificacién
no autorizada del producto.

5.2 Conformidad CE

El producto cumple las exigencias de la Directiva europea 93/42/CEE rela-
tiva a productos sanitarios. Sobre la base de los criterios de clasificacién
segun el anexo IX de la directiva, el producto se ha clasificado en la clase
I. La declaracion de conformidad ha sido elaborada por el fabricante bajo
su propia responsabilidad segin el anexo VI de la directiva.
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Portugués

INFORMACAO

Data da dltima atualizagdo: 2017-04-07
® Leia este documento atentamente antes de utilizar o produto.

e Observe as indicagdes de seguranga para evitar lesdes e danos ao
produto.

¢ Instrua o usudrio sobre a utilizagdo correta e segura do produto.
* Guarde este documento.

Significado dos simbolos

[=7] Avisos de possiveis danos técnicos.
Mais informagdo sobre a colocagdo/aplicagdo.

INFORMAGAO

Leia este manual de instrucdes atentamente. Preste especial atencdo
as indicacdes de seguranca mencionadas!

1 Componentes
1.1 Componente Ml (Fig. 1; para encomendar)

(1) 2C19=Cobertura de ligacdo para revestimentos cosméticos para
pés protésicos normais 2C1/2C6 (encomendada individualmente)

Exemplo de encomenda: 2C19=1.23-25/4

Lados esquerda (L), direita (R)
Tamanhos [cm] 22 | 2325 | 26-28 | 29-30
Cores bege (4), castanho-claro (15)
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(2) 2C10=Capa de ligacdo para revestimento cosmético para pé pro-
tésico normal 2C3

Exemplo de encomenda: 2C10=L23-25/4

Lados esquerdo (L), direito (R)
Tamanhos 21-22 23-25 26-28 29-31
[cm]

Cores bege (4), castanho claro (15)

(3) 2C20=Cobertura de ligacdo para revestimentos cosméticos para
pés protésicos normais 2C1/2C3/2C6 (encomendada individualmente)

Exemplo de encomenda: 2C20=L22/4

Lados esquerda (L), direita (R)
Tamanhosfem] | 21 | 23 | 24 | 25 | 27
Cores bege (4), castanho-claro (15)
2 Descricdo

2.1 Objectivos

Os revestimentos cosméticos para pés protésicos 2C1/2C3/2C6 foram
concebidos como pega individual para os seguintes pés protésicos Ottobock:

2C1=* para Adjust TM10
2C3=* para Trias 1C30
2C6=* para a familia Triton

Os revestimentos cosméticos destinam-se exclusivamente a utilizagdo com
o respectivo pé protésico. Os revestimentos cosméticos estdo concebidos
de forma a adaptarem-se a maioria dos tipos de calgado.

2.2 Vida atil
Este produto € uma peca sujeita ao desgaste normal pelo uso.
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2.3 Indicacées de seguranca

Transmita as seguintes indicagdes de seguranga ao seu paciente:

AVISO)

Danos provocados por condi¢coes desfavoraveis. O material do reve-
stimento cosmético ndo é resistente a raios UV nem a dgua.

A superficie do produto ndo pode ser desbastada, porque deste modo
sofre um desgaste antecipado.

Na utilizagdo do produto médico nestas condigdes extingue-se qualquer
direito a substituigdo pela Otto Bock HealthCare.

3 Dados técnicos
2C1=*N Revestimento cosmético de pé, normal

Lados esquerda (L), direita (R)
Tamanhos [cm] 22 (23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Peso [~g] 150|165 | 165 | 185| 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Cores bege (4), castanho-claro (15)

Altura do tacdo [mm] 10 +/-5

2C1=*S Revestimento cosmético de pé, estreito

Lados esquerda (L), direita (R)
Tamanhos [cm] 22 23 24 25 26
Peso [~gd] 120 130 135 150 165
Cores bege (4), castanho-claro (15)
Altura do tacdo [mm] 20 +/-5
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2C3="* Revestimento cosmético para pé protésico, normal

Lados esquerdo (L), direito (R)
Tamanhos [cm] 21|22 |23 (2425|2627 |28|29 |30
Peso [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Cores bege (4), castanho claro (15)
Altura do tacado 10 +/- 5
[mm]

2C3=*S Revestimento cosmético para pé protésico, estreito
Lados esquerdo (L), direito (R)
Tamanhos [cm] 21 22 23 24 25 26
Peso [~g] 110 120 130 135 150 165
Cores bege (4), castanho claro (15)

Altura do tacdo [mm]

20 +/-5

2C6="N Revestimento cosmético de pé, normal

Lados esquerda (L), direita (R)
Tamanhos [cm] 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Peso [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Cores bege (4), castanho-claro (15)
Altura do tacdo [mm] 10 +/- 5

2C6="S Revestimento cosmético de pé, estreito
Lados esquerda (L), direita (R)
Tamanhos [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Peso [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Cores bege (4), castanho-claro (15)

Altura do tacdo [mm]

15 +/-5
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4 Manuseamento

AVISO|

2C1=*: Danos devido a uma montagem incorrecta do revestimento
cosmético de pé. Para colocar/retirar o revestimento cosmético de pé
no/do pé ndo utilize ferramentas, porque poderd causar danos nos
componentes do pé.

AVISO

Danos devido a utilizagdo impropria. Ndo deve ser aplicado p6 de
talco no interior do revestimento cosmético, pois isto poderia aumentar o
desgaste. Em caso de uma eventual dano ou de desgaste, é necessdrio
trocar o revestimento cosmético.

4.1 Colocar o revestimento cosmético de pé

Antes da colocagdo do revestimento cosmético de pé deve fixar o adap-
tador tubular no pé protésico. Isto ird facilitar o procedimento.

2C1=*

Inserir o pé protésico manualmente na parte anterior do revestimento
(Fig. 2). De seguida, colocar o restante pé e pressionar para baixo (Fig. 3).
Certifique-se de que a mola base do pé se encontra em frente a cunha
dos dedos do pé do revestimento cosmético (Fig. 4) e de que o adaptador
do pé encaixou no dispositivo de retengdo (Fig. 5).

2C3=*/2C6="

Introduzir o pé protésico @ mdo e ajustar a zona dos dedos do pé protésico
& zona dos dedos do revestimento cosmético.

Segurar o pé protésico na zona dos dedos do revestimento cosmético. De-
verd certificar-se de que a mola do calcanhar do pé protésico se encontra
engatada sob as cunhas do tacdo do revestimento cosmético.

4.2 Remover o revestimento do pé
2C1=*
Pressione o bloqueio do revestimento do pé para trds (Fig.6) e puxe a

zona do calcanhar do pé protésico para cima (Fig.7). De seguida poderd
retirar na totalidade o pé protésico do revestimento (Fig.8).
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2C3=*/2C6="

Pressionar a zona dos dedos do revestimento cosmético para trds e puxar
o calcanhar para fora do revestimento. Em seguida, retirar completamente
o pé protésico do revestimento cosmético.

4.3 Limpeza e informacgées sobre a utilizacdo

Informe o seu paciente:

Para limpar o revestimento cosmético de pé utilize unicamente uma solugdo
suave a base de sabdo.

A vida til do revestimento cosmético de pé é prolongada se for utilizado
sempre num sapato. Desaconselhe o seu paciente a andar descalgo.

5 Notas legais

Todas as condigoes legais estdo sujeitas ao respectivo direito em vigor no
pais em que o produto for utilizado e podem variar correspondentemente.

5.1 Responsabilidade

O fabricante se responsabiliza, se o produto for utilizado de acordo com
as descrigdes e instrugdes contidas neste documento. O fabricante ndo se
responsabiliza por danos causados pela ndo observdncia deste documento,
especialmente aqueles devido a utilizagdo inadequada ou a modificagdo
do produto sem permissdo.

5.2 Conformidade CE

Este produto preenche os requisitos da Diretiva europeia 93/42/CEE para
dispositivos médicos. Com base nos critérios de classificagdo dispostos no
anexo IX desta Diretiva, o produto foi classificado como pertencente a Clas-
se |. A Declaragdo de Conformidade, portanto, foi elaborada pelo fabricante,
sob responsabilidade exclusiva, de acordo com o anexo VIl da Diretiva.
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Nederlands

INFORMATIE

Datum van de laatste update: 2017-04-07

® Lees dit document aandachtig door voordat u het product in gebruik
neemt.

* Neem de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlijk letsel en
schade aan het product te voorkomen.

® |eer de gebruiker hoe hij correct en veilig met het product moet omgaan.
* Bewaar dit document.

Betekenis van de gebruikte symbolen

[=777] Waarschuwingen voor mogelijke technische schade.
Nadere informatie over het gebruik.

INFORMATIE

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door. Neem vooral
de hierin opgenomen veiligheidsvoorschriften in acht!

1 Losse onderdelen
1.1 Los onderdeel M (afb. 1; na te bestellen)

(1) 2C19=aansluitkap voor voetovertrekken 2C1/2C6, normaal (apart
te bestellen)

Ordervoorbeeld: 2C19=L23-25/4

Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)
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(2) 2C10=aansluitkap voor voetovertrek 2C3, normaal
Bestelvoorbeeld: 2C10=L23-25/4

Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)

(3) 2C20=aansluitkap voor voetovertrekken 2C1/2C3/2C6, smal (apart
te bestellen)

Ordervoorbeeld: 2C20=L22/4

Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 21 | 23 | 24 | 2 27
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)

2 Beschrijving
2.1 Gebruiksdoel

De voetovertrekken 2C1/2C3/2C6 zijn ontwikkeld als apart te bestellen
onderdelen voor de volgende Ottobock-prothesevoeten:

2C1=* voor de Adjust 1IM10
2C3=* voor de Trias 1C30
2C6=" voor de Triton familie

Deze mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de bijbehoren-
de prothesevoet. De voetschalen zijn zo uitgevoerd, dat ze in de meeste
schoentypen kunnen worden gedragen.

2.2 Gebruiksduur
Het product is slijtagegevoelig en gaat daardoor maar een beperkte tijd mee.
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2.3 Veiligheidsvoorschriften
Gelieve onderstaande veiligheidsvoorschriften door te geven aan uw patiént.

LET OP

Care te vervallen.

Beschadiging door ongunstige omstandigheden. Het materiaal van
de voetovertrek is niet UV- of waterbestendig.
Het oppervlak van het product mag niet worden geschuurd of geslepen,
omdat er daardoor voortijdig slijtage optreedt.
Bij gebruik van het medische hulpmiddel onder dergelijke omstandighe-
den komen alle aanspraken op vergoeding jegens Otto Bock Health-

3 Technische gegevens
2C1=*N voetovertrek, normaal

Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 22 | 23| 24| 25|26 |27 | 28 | 29 | 30
Gewicht [~g] 150 (165|165 | 185 | 195|230 | 240 | 260 | 280
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)
Hakhoogte [mm] 10 +/- 5
2C1="S voetovertrek, smal
Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 22 23 24 25 26
Gewicht [~g] 120 130 135 150 165
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)

Hakhoogte [mm]

20 +/- 5
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2C3=" voetovertrek, normaal

Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 21|22 23|24 (25|26 |27 | 28|29 |30
Gewicht [~g] 130|145 | 155|175| 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)
Hakhoogte [mm] 10 +/-5

2C3="*S voetovertrek, smal
Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 21 22 23 24 25 26
Gewicht [~g] 110 120 130 135 150 165
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)
Hakhoogte [mm] 20 +/- 5

2C6=*N voetovertrek, normaal
Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Gewicht [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)
Hakhoogte [mm] 10 +/-5

2C6="S voetovertrek, smal
Zijde links (L), rechts (R)
Maten [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Gewicht [~g] 135 | 145 | 155 180 | 190 | 200 | 215
Kleuren beige (4), lichtbruin (15)
Hakhoogte [mm] 15 +/-5
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4 Voorbereiding en gebruik

LET OP

2C1=": Beschadiging door onjuiste montage van de voetovertrek.
Gebruik voor het aanbrengen/verwijderen van de voetovertrek op resp.
van de voet geen gereedschap, omdat dit beschadiging van onderdelen
van de voet tot gevolg kan hebben.

LET OP

Beschadiging door verkeerd gebruik. De voetovertrek mag niet aan de
binnenkant worden bestoven met talkpoeder, omdat de voet daardoor
sneller slijt. Wanneer de voetovertrek beschadigd of versleten is, moet
deze worden vervangen.

4.1 Voetovertrek aanbrengen

Voordat de voetovertrek wordt aangebracht, moet eerst de buisadapter
aan de prothesevoet worden bevestigd. Dit vergemakkelijkt de daaropvol-
gende handelingen.

2C1=*

Schuif de prothesevoet met de hand in het voorvoetgedeelte van de voeto-
vertrek (afb. 2). Duw de voet vervolgens in de voetovertrek omlaag (afb. 3).
Zorg er hierbij voor dat de basisveer van de voet in het teengedeelte van
de voetovertrek ligt (afb. 4) en de voetadapter in de vergrendeling is in-
geklikt (afb. 5).

2C3=*/2C6="

Steek de prothesevoet met de hand in de voetschaal en zorg ervoor dat het
teengedeelte van de voet in het teengedeelte van de voetschaal komt te zitten.

Houd de voet in het teengedeelte van de voetschaal. Zorg ervoor dat de hiel-
veer van de voet goed onder de hakspieén van de voetschaal komt te zitten.
4.2 Voetovertrek verwijderen

2C1=*

Duw de vergrendeling van de voetovertrek naar achteren (afb. 6) en trek het
hielgedeelte van de prothesevoet omhoog (afb. 7). U kunt de prothesevoet
nu in zijn geheel uit de voetovertrek halen (afb. 8).
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2C3=*/2C6="

Druk het teengedeelte van de voetschaal naar achteren en til de hiel uit de
schaal. U kunt de prothesevoet nu in zijn geheel uit de voetschaal halen.

4.3 Onderhoud- en gebruiksaanwijzing
Informeer uw patiént over het volgende:
om de voet te reiningen, kunt u een milde zeeoplossing gebruiken.

De levensduur van de voetovertrek wordt verlengd, wanneer deze uitsluitend
in een schoen wordt gedragen. Raad uw patiént af op blote voeten te lopen.

5 Juridische informatie

Op alle juridische bepalingen is het recht van het land van gebruik van
toepassing. Daarom kunnen deze bepalingen van land tot land variéren.

5.1 Aansprakelijkheid

De fabrikant is aansprakelijk, wanneer het product wordt gebruikt volgens
de beschrijvingen en aanwijzingen in dit document. Voor schade die wordt
veroorzaakt door niet-naleving van de aanwijzingen in dit document, in het
bijzonder door een verkeerd gebruik of het aanbrengen van niet-toegestane
veranderingen aan het product, is de fabrikant niet aansprakelijk.

5.2 CE-conformiteit

Het product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG
betreffende medische hulpmiddelen. Op grond van de classificatiecriteria
volgens bijlage IX van deze richtlijn is het product ingedeeld in klasse I. De
verklaring van overeenstemming is daarom door de fabrikant geheel onder
eigen verantwoordelijkheid opgemaakt volgens bijlage VII van de richtlijn.
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Svenska

INFORMATION

Datum for senaste uppdatering: 2017-04-07

® Lds igenom detta dokument noggrant innan anvandningen av produkten.
® Beakta sdkerhetsanvisningarna for att undvika person- och produktskador.
¢ Instruera brukaren om korrekt och ofarlig anvandning av produkten.
® Forvara detta dokument.

Symbolernas betydelse

[ZZ57] Varningshdnvisning betraffande mojliga tekniska skador.
Ytterligare information betraffande férsorjning / anvéndning.

INFORMATION

Var god las igenom denna bruksanvisning uppmdrksamt. Beakta
framfér allt sakerhetstipsen!

1 Separata delar
1.1 Separat del B (bild 1; for efterbestdllning)

(1) 2C19=Anslutningskapa till 2C1/2C6 normal fotkosmetik (finns att
bestdlla separat)

Bestdliningsexempel: 2C19=L23-25/4

Sidor Vanster (L), Hoger (R)
Storlekar [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Farger beige (4), ljusbrunt (15)
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(2) 2C10=Anslutningskdpa till 2C3 normal fotkosmetik
Bestdliningsexempel: 2C10=L23-25/4

Sidor vanster (L), hoger (R)
Storlek [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Farger beige (4), ljusbrun (15)

(3) 2C20=Anslutningskdpa till 2C1/2C3/2C6 smal fotkosmetik (finns
att bestdlla separat)

Bestdllningsexempel: 2C20=L22/4

Sidor Vanster (L), Hoger (R)
Storlekarfeml | 21 | 23 | 24 | 25 | 27
Farger beige (4), ljusbrunt (15)

2 Beskrivning
2.1 Anvéndning

Fotkosmetiken 2C1/2C3/2C6 har utvecklats som separat del for féljande
protesfétter frdn Ottobock:

2C1=" fér TM10 Adjust
2C3=* fér 1C30 Trias
2C6=" for Tritonfamiljen

De dr uteslutande avsedda att anvandas med den tillhérande protesfo-
ten. Fotkosmetiken har utformats s@ att de passar till de flesta skotyper.

2.2 Produktens livsidngd
Produkten ar en slitdel som utsatts for normalt slitage.
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2.3 Sdkerhetstips

Var god vidarebefordra féljande sdkerhetstips till brukaren:

0BS!

Skador orsakade av olémpliga férhallanden. Materialet i foten dr inte
UV- eller vattenbestandigt.

Ytan pd produkten far inte slipas, eftersom detta skulle innebdara en
tidigareférlagd forslitning av produkten.
Vid en anvandning av medicinprodukten under dessa omstdndigheter franta-
ges anvdndaren varje ansprdk pa garanti gentemot Otto Bock HealthCare.

3 Tekniska uppgifter
2C1=*N Fotkosmetik, normal

Sidor vanster (L), hoger (R)
Storlekar [cm] 22 | 23 (24 |25 | 26|27 | 28|29 | 30
Vikt [~g] 150 [ 165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Farger beige (4), ljusbrun (15)

Klackhéjd [mm]

10 +/- 5

2C1=*S Fotkosmetik, smal

Sidor vanster (L), hoger (R)
Storlekar [cm] 22 23 24 25 26
Vikt [~g] 120 130 135 150 165
Fdrger beige (4), ljusbrun (15)

Klackhojd [mm]

20 +/- 5
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2C3="* normal fotkosmetik

Sidor vanster (L), héger (R)
Storlek [cm] 21|22 23|24 (25|26 |27 | 28|29 |30
Vikt [~g] 130|145 | 155|175| 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Farger beige (4), ljusbrun (15)
Klackhoéjd [mm] 10 +/-5
2C3=*S smal fotkosmetik
Sidor vanster (L), hoger (R)
Storlek [cm] 21 22 23 24 25 26
Vikt [~g] 110 120 130 135 150 165
Farger beige (4), ljusbrun (15)
Klackhoéjd [mm] 20 +/- 5
2C6=*N Fotkosmetik, normal
Sidor vanster (L), hoger (R)
Storlekar [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Vikt [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Farger beige (4), ljusbrun (15)
Klackhojd [mm] 10 +/-5
2C6="S Fotkosmetik, smal
Sidor vanster (L), héger (R)
Storlekar [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Vikt [~g] 135 | 145 | 155 180 | 190 | 200 | 215
Farger beige (4), ljusbrun (15)
Klackhéjd [mm] 15 +/-5
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4 Handhavande

0BS!

2C1=": Skador orsakade av felaktig montering av fotkosmetiken. For
att dra pa respektive ta av fotkosmetiken behdver du inte anvdnda ndgot
verktyg, eftersom detta skulle kunna orsaka skador pd fotens komponenter.

0BS!

Skador orsakade av otilldten anvéndning. Det dr inte till&tet att anvanda
talk pé fotkosmetiken eftersom friktionen da skulle komma att férstérkas.
Vid eventuella skador eller slitage mdste fotkosmetiken bytas ut mot en ny.

4.1 Att dra pg fotkosmetiken

Innan du drar pd fotkosmetiken mdste roradaptern forst vara fast pd pro-
tesfoten. Detta underldttar tillvdgagdngssattet.

2C1=*

Protesfoten skjuts in fér hand i i det fradmre omradet av fotkosmetiken
(bild 2). Darefter trycks foten nedét in i fotkosmetiken (bild 3).

Ddarvid dr det viktigt att sékerstdlla, att fotens basfjader ligger framfor fot-
kosmetikens tdkil (bild 4) och att fotadaptern I&st fast under arreteringen
(bild 5).

2C3=*/2C6="

Foér in protesfoten for hand i fotkosmetiken och for fotens taparti in i fot-
kosmetikens tdomrade.

Fatta tag med foten i fotkosmetikens tdomrdde. Ddrvid ska sdkerstéllas
att fotens hdlfider 1ast fast under fotkosmetikens klackkil.

4.2 Att avldgsna fotkosmetiken

2C1=*

Fotkosmetikens arretering trycks bakdt (bild 6) och protesfotens hdlomra-

de dras uppdt (bild 7). Ddrefter kan protesfoten avidgsnas fullsténdigt ur
fotkosmetiken (bild 8).

2C3=*/2C6="

Fotkosmetikens tdomrdde trycks bakdat och halen trycks ut ur kosmetiken.
Darefter kan protesfoten fullstdndigt avlégsnas fran fotkosmetiken.
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4.3 Skoétsel- och anvdndningstips
Var god vidarebefordra efterféljande tips till brukaren:
Anvand en mild tvallésning vid rengéringen av fotkosmetiken.

Livslangden for fotkosmetiken forlangs, om den alltid anvdndas i en sko.
Avrdd brukaren frén att g& barfota med protesfoten.

5 Juridisk information

Alla juridiska villkor ar understéllda lagstiftningen i det land dar produkten
anvands och kan darfér variera.

5.1 Ansvar

Tillverkaren ansvarar om produkten anvdnds enligt beskrivningarna och
anvisningarna i detta dokument. F6r skador som uppstar till folid av att
detta dokument inte beaktats ansvarar tillverkaren inte.

5.2 CE-6verensstdmmelse

Produkten uppfyller kraven fér medicintekniska produkter i EG-direktivet
93/42/EEG. Pa grund av klassificeringskriterierna enligt bilaga IX i direktivet
har produkten placerats i klass |. Férklaringen om éverensstémmelse har
darfor skapats av tillverkaren som enskilt ansvar enligt bilaga VI i direktivet.

Dansk

INFORMATION

Dato for sidste opdatering: 2017-04-07

® Laes dette dokument opmaerksomt igennem fer produktet tages i brug.
* Folg sikkerhedsanvisningerne for at undgéd person- og produktskader.
* Instruer brugeren i, hvordan man anvender produktet korrekt og risikofrit.
* Opbevar dette dokument til senere brug.

Symbolernes betydning

[CEZ277] Advarsler om mulige tekniske skader.
Yderligere oplysninger om forsyning/brug.

Ottobock | 51



INFORMATION

Lees venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem. Vaer seerligt
opmeerksom pd de anferte sikkerhedsanvisninger!

1 Komponenter
1.1 Komponent M (ill. 1, kan efterbestilles)

(1) 2C19=Tilslutningskappe for 2C1/2C6 fodovertraak normal (kan
bestilles enkeltvist)

Bestillingseksempel: 2C19=23-25/4

Sider venstre (L), hejre (R)
Sterrelser [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Farver beige (4), lysebrun (15)

(2) 2C10=Tilslutningskappe for 2C3 fodovertraek normal
Bestillingseksempel: 2C10=L23-25/4

Side venstre (L), hejre (R)

Sterrelser 21-22 23-25 26-28 29-31
[cm]

Farver beige (4), lysebrun (15)

(3) 2C20=Tilslutningskappe for 2C1/2C3/2C6 fodovertraek normal (kan
bestilles enkeltvis)

Bestillingseksempel: 2C20=L22/4

Sider venstre (L), hajre (R)
Sterrelser [cm] 21 | 23 | 24 | 25 [ 27
Farver beige (4), lysebrun (15)
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2 Beskrivelse
2.1 Anvendelsesformdl

Fodovertraekkene 2C1/2C3/2C6 er blev udviklet som enkeltdele til de fal-
gende Ottobock protesefedder:

2C1="til 1IM10 Adjust

2C3="til 1C30 Trias

2C6=" til Triton-familien

De md kun bruges med den tilherende protesefod. Fodovertraekkene egner
sig til de fleste skotyper.

2.2 Brugstid

Produktet er en sliddel, som er udsat for almindelig slitage.

2.3 Sikkerhedsanvisninger

Giv de efterfolgende sikkerhedsanvisninger videre til din patient:

| BEMAERK

Beskadigelse pé grund af forkerte omgivelsesbetingelser.
Fodovertraekkets materiale er ikke UV- eller vandbestandigt.

Produktets overflade ma ikke slibes, idet det medferer for tidlig slitage.

Ved brug aof medicinproduktet under sddanne forhold bortfalder alle
erstatningskrav mod Otto Bock HealthCare.

3 Tekniske data
2C1=*N fodovertreek, normal

Sider venstre (L), hejre (R)

Sterrelser [cm] 22 |23 (24| 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30
Veegt [~g] 150 | 165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Farver beige (4), lysebrun (15)

Hezelhgjde [mm] 10 +/- 5
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2C1="S fodovertreek, smal

Sider venstre (L), hgjre (R)

Sterrelser [cm] 22 23 24 25 26
Vaegt [~g] 120 130 135 150 165
Farver beige (4), lysebrun (15)

Haelhgjde [mm]

20 +/-5

2C3=* fodovertraek, normal

Side venstre (L), hgjre (R)
Sterrelser [cm] 21|22 |23 (2425|2627 |28 30
Veegt [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Farver beige (4), lysebrun (15)
Heelhgjde [mm] 10 +/-5

2C3="*S fodovertrek, smal
Side venstre (L), hejre (R)
Sterrelser [cm] 21 22 23 24 25 26
Veegt [~g] 110 120 130 135 150 165
Farver beige (4), lysebrun (15)
Hezelhgjde [mm] 20 +/-5

2C6="N fodovertraek, normal

Sider venstre (L), hgjre (R)

Sterrelser [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Veegt [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Farver beige (4), lysebrun (15)

Heaelhgjde [mm]

10 +/- 5
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2C6="S fodovertreek, smal

Sider venstre (L), hgjre (R)

Storrelser [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Vaegt [~g] 135 | 145 | 165 | 180 | 190 | 200 | 215
Farver beige (4), lysebrun (15)

Hezelhgjde [mm] 15 +/-5

4 Handtering

EEZZ4

2C1=": Beskadigelse af fodovertraekket pa grund af forkert montering.
Brug intet veerktej til at pdsaette/fjerne fodovertraekket pd/fra foden, fordi
det kan fere til skader pa fodens komponenter.

| BEMAERK

Beskadigelse pd grund af ukorrekt anvendelse. Fodovertreekket ma
ikke pudres indvendigt med talkum, da slitage i sé fald forsteerkes. Ved
eventuel beskadigelse eller slitage skal fodovertraekket udskiftes.

4.1 Pdseetning af fodovertraekket

Fer paseetning aof fodovertreekket skal reradapteren ferst fastgeres pé
protesefoden. Det letter proceduren.

2C1=*

Skub protesefoden manuelt ind i fodovertreekkets forfodsomréde (ill. 2).
Pres derefter foden i fodovertraekket nedad (ill. 3).

Herved skal det sikres, at fodens basisfjeder ligger foran fodovertraekkets
tdkile (ill. 4) og at fodadapteren er gdet i indgreb under I&seanordningen (ill. 5).
2C3=*/2C6="

Skub protesefoden manuelt ind i fodovertreekket, og bring fodens tGomréde
ind i fodovertreekkets tdomrade.

Hold foden i fodovertraekkets tGomrade. Serg for, at fodens heelefieder gar
i hak under fodovertraekkets heelekiler.
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4.2 Fjernelse af fodovertreekket

2C1=*

Pres fodovertraekkets Idseanordning bagud (ill. 8) og treek protesefodens
heelomrdade opad (ill. 7). Derefter kan protesefoden fiernes komplet fra
fodovertraekket (ill. 8).

2C3="/2C6="

Tryk fodovertraekkets tdomrade bagud, og left heelen ud af overtraekket.
Derefter kan protesefoden fjernes komplet fra fodovertraekket.

4.3 Pleje og anvendelse
Informer dine patienter om felgende:
Brug en mild seebeoplesning til at rengere fodovertraekket.

Fodovertraekkets levetid forleenges, hvis den altid baeres i en sko. Anbefal
patienten ikke at gé barfodet.

5 Juridiske oplysninger

Alle retlige betingelser er undergivet det pdgeeldende brugerlands lovbe-
stemmelser og kan variere tilsvarende.

5.1 Ansvar

Producenten pdtager sig kun ansvar, hvis produktet anvendes i overensstem-
melse med beskrivelserne og anvisningerne i dette dokument. Producenten
pdatager sig intet ansvar for skader, som er opstdet ved tilsideszettelse af
dette dokument og iseer fordrsaget af ukorrekt anvendelse eller ikke tilladt
eendring af produktet.

5.2 CE-overensstemmelse

Produktet opfylder kravene i det europzeiske direktiv 93/42/EQF om
medicinsk udstyr. Produktet er klassificeret i klasse | p& baggrund af
klassificeringskriterierne i henhold til dette direktivs bilag IX. Derfor har
producenten eneansvarligt udarbejdet overensstemmelseserkleeringen i
henhold til direktivets bilag VII.
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Norsk

INFORMASJON

Dato for siste oppdatering: 2017-04-07
* Les noye gjennom dette dokumentet for du tar i bruk produktet.

¢ Vennligst overhold sikkerhetsanvisningene for & unngd personskader
og skader p& produktet.

¢ Instruer brukeren i riktig og farefri bruk av produktet.
¢ Ta vare pa dette dokumentet.

Betydning av symbolene

[=E7=] Advarsler mot mulige tekniske skader.
Ytterligere informasjon om vedlikehold/bruk.

INFORMASJON

Vennligst les gjennom bruksanvisningen neye. Veer spesielt oppmerk-
som pa de angitte sikkerhetsanvisningene!

1 Enkeltdeler
1.1 Enkeltdel M (fig. 1, for etterbestilling)

(1) 2C19 = tilkoblingskappe til 2C1/2C6 fotskall normalt (kan bestilles
enkeltvis)

Bestillingseksempel: 2C19=L23-25/4

Sider Venstre (L), heyre (R)
Sterrelser [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Farger beige (4), lysebrun (15)
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(2) 2C10 = tilkoblingskappe til 2C3 fotskall normalt
Bestillingseksempel: 2C10 = L23-25/4

Sider venstre (L), hayre (R)

Sterrelser 21-22 23-25 26-28 29-31
[cm]

Farger beige (4), lysebrun (15)

(3) 2C20 = tilkoblingskappe til 2C1/2C3/2C6 fotskall smalt (kan be-
stilles enkeltvis)

Bestillingseksempel: 2C20=L22/4

Sider Venstre (L), hayre (R)
Sterrelser [cm] 21 | 23 | 214 | 25 | 27
Farger beige (4), lysebrun (15)

2 Beskrivelse
2.1 Bruksformdl

Fotskallene 2C1/2C3/2C6 er utviklet som enkeltdeler til felgende prote-
sefetter fra Ottobock:

2C1 = * til IM10 Adjust

2C3 =* til 1C30 Trias

2C6=" for Triton familien

De skal utelukkende brukes sammen med den tilherende protesefoten.
Fotskallene er utformet til & passe for de fleste skotypene.

2.2 Brukstid

Produktet er en slitedel som er gjenstand for normal slitasje.

2.3 Sikkerhetsanvisninger
Vennligst gi felgende sikkerhetsanvisninger videre til dine pasienter:
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|LES DETTE|

Skade pd grunn av gale miljeforhold. Materialet i fotskallet er ikke
UV-eller vannbestandig.

Overflaten til produktet skal ikke tilslipes, for da blir det utslitt for tidlig.

Ved bruk av det medisinske produktet under disse forholdene, blir alle
erstatningskrav mot Otto Bock HealthCare ugyldige.

3 Tekniske data
2C1=*N fotskall, normal

Sider Venstre (L), heyre (R)

Storrelser [cm] 22 |23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Vekt [~g] 150| 165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Farger beige (4), lysebrun (15)

Hzelhgyde [mm] 10 +/-5

2C1="*S fotskall, smal

Sider Venstre (L), heyre (R)

Storrelser [cm] 22 23 24 25 26
Vekt [~g] 120 130 135 150 165
Farger beige (4), lysebrun (15)
Hezelheyde [mm] 20 +/- 5

2C3 = * fotskall, normalit

Sider venstre (L), heyre (R)

Sterrelser [cm] 21|22 |23 |24 |25(26|27|28|29 |30
Vekt [~g] 130|145 155| 175|185 | 205 | 210 | 240 | 245 | 260
Farger beige (4), lysebrun (15)

Hzelhgyde [mm] 10 +/- 5
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2C3 = *S fotskall, smalt

Sider venstre (L), hayre (R)
Storrelser [cm] 21 22 23 24 25 26
Vekt [~g] 110 120 130 135 150 165
Farger beige (4), lysebrun (15)
Hzelheyde [mm] 20 +/-5

2C6=*N fotskall, normal
Sider Venstre (L), heyre (R)
Sterrelser [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Vekt [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Farger beige (4), lysebrun (15)
Hezelhsyde [mm] 10 +/- 5

2C6="S fotskall, smal

Sider Venstre (L), hoyre (R)

Sterrelser [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Vekt [~g] 135 | 145 | 155 180 | 190 | 200 | 215
Farger beige (4), lysebrun (15)

Haelhoyde [mm]

15 +/-5

4 Vedlikehold

|LES DETTE

2C1=": Skade pa grunn av feil montering av fotskallet. Ved pdsetting/
fierning av fotskallet pa eller fra foten skal ikke noe verktey brukes, for
dette kan fere til skade p& komponentene til foten.
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|LES DETTE|

Skade pa grunn av ikke forskriftsmessig bruk. Fotskallet skal ikke
settes inn innvendig med talkum, for da forsterkes slitasjen. Ved eventuell
skade eller slitasje mé fotskallet byttes ut.

4.1 Pdtrekking av fotskallet

For fotskallet trekkes pa ber reradapteret festes pa protesefoten. Dette
underletter prosessen.

2C1=*
Skyv protesefoten for hdnd inn i forfotomradet til fotskallet (fig. 2). Trykk
sa foten nedover og inn i fotskallet (fig. 3).

Under dette sikres at basisfjeeren til foten ligger foran tdkilen (fig. 4) og at
fotadapteret er rastet inn under sperringen (fig. 5).

2C3="/2C6="

For protesefoten for hand inn i fotskallet og bring taregionen til foten inn i
taregionen til fotskallet.

Hold foten i taregionen til fotskallet. Dermed sikres at fotens heelfjeer er
under heelkilen til fotskallet.
4.2 Fjerning av fotskallet

2C1=*
Trykk sperringen av fotskallet bakover (fig. 6), og trekk haelomradet til protesefoten
oppover (fig. 7). Deretter kan protesefoten fiernes komplett fra fotskallet (fig. 8).

2C3="/2C6="*

Trykk taregionen til fotskallet bakover og left hzelen ut av skallet. Deretter
kan protesefoten fjernes komplett fra fotskallet.

4.3 Pleie- og bruksanvisninger

Vennligst informer din pasient:

For a rengjere fotskallet, vennligst bruk en mild sGpeopplesning.

Levetiden til fotskallet forlenges hvis det jevnlig brukes i en sko. Frarad
pasienten din & lepe barfot.
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5 Juridiske merknader

Alle juridiske vilkar er underlagt de aktuelle lovene i brukerlandet og kan
variere deretter.

5.1 Ansvar

Produsenten pétar seg ansvar ndr produktet blir brukt i samsvar med beskrivel-
sene og anvisningene i dette dokumentet. Produsenten pdtar seg ikke ansvar
for skader som oppstar som felge av at anvisningene i dette dokumentet ikke
har blitt fulgt, spesielt ved feil bruk eller ikke tillatte endringer pd produktet.

5.2 CE-samsvar

Produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/E@F om medisinsk utstyr.
Produktet er klassifisert i klasse | pd bakgrunn av klassifiseringskriteriene
i henhold til dette direktivets vedlegg IX. Samsvarserklaeringen er derfor
utstedt av produsenten med eneansvar i henhold til direktivets vedlegg VII.

Polski

INFORMACJA

Data ostatniej aktualizaciji: 2017-04-07

* Nalezy uwaznie przeczytaé niniejszy dokument przed uzyciem oma-
wianego produktu.

* Nalezy zwréci¢ uwage na wskazéwki odnosnie bezpieczenstwa, aby
zapobiec urazom i uszkodzeniom produktu.

* Nalezy poinstruowaé uzytkownika na temat prawidtowego i bezpiecz-
nego sposobu stosowania produktu.

* Nalezy przechowaé niniejszy dokument.

Oznaczenia symboli

[Z77777] Ostrzezenie przed mozliwoscig powstania uszkodzen tech-
nicznych.

Dalsze informacje dotyczgce zaopatrzenia/zastosowania.
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INFORMACJA

Prosimy doktadnie zapozna¢ sie z trescig niniejszej instrukcji. W
szczeg6lnosci zwréci¢ uwage na wskazéwki dotyczgce bezpieczeristwal

1 Podzespoty

1.1 Podzespofy M (ilustr. 1;

do pdzniejszego zamdwienia)

(1) 2C19=kapa tgczqgca dla 2C1/2C6 pokrycia stopy znormalizowanego
(do zamoéwienia pojedynczego)
Przyktad zaméwienia: 2C19=1L23-25/4

Strona

lewa (L), prawa (R)

Rozmiary [cm] 22

23-25 26-28 29-30

Kolory

cielisty (4), jasnobrgzowy (15)

(2) 2C10=kapa tgczgca dla 2C3 pokrycia stopy znormalizowanego
Przyktad zaméwienia: 2C10=L23-25/4

Strony strona lewa (L), strona prawa (R)
Wielkosci 21-22 23-25 26-28 29-31
[em]

Kolory cielisty (4), jasnobrgzowy (15)

(3) 2C20=kapa tgczgca dla 2C1/2C3/2C6 pokrycia stopy wgskiego (do

zaméwienia pojedynczego)

Przyktad zaméwienia: 2C20=L22/4

Strona

lewa (L), prawa (R)

Rozmiary [cm] 21

| 23 | 24 | 25 | 27

Kolory

cielisty (4), jasnobrgzowy (15)
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2 Opis
2.1 Cel zastosowania

Pokrycia stopy 2C1/2C3/2C6 zostaly skonstruowane jako element pojedyriczy
do nastepujgcych stép protezowych Ottobock:

2C1=" dla 1M10 Adjust

2C3=" dla 1C30 Trias

2C6=" dla rodziny Triton

Omawiane pokrycianalezy stosowaéwytqcznie z odpowiednig stopgq
protezowq. Ksztatt omawianych pokry¢ stopy protezowe;j jest dostosowany
do najczesciej spotykanych typdw obuwia.

2.2 Okres uzytkowania

Omawiany produkt jest czeséciq zuzywalng, ktéra ulega normalnemu zuzyciu.

2.3 Wskazowki odnosnie bezpieczenstwa

Prosimy przekazaé swoim pacjentom ponizsze wskazéwki odnosnie bezpie-
czenstwa:

NOTYFIKACIA

Uszkodzenia wskutek niewtasciwych warunkéw otoczenia. Materiat, z
ktérego wykonane jest pokrycie stopy nie jest odporny na dziatanie promieni
ultrafioletowych i na hydrolize.

Powierzchnia omawianego tutaj produktu nie moze by¢ szlifowana, gdyz
prowadzi to do wczesniejszego zuzycia.

Uzytkowanie produktu medycznego w opisanych tutaj warunkach pro-
wadzi do utraty wszystkich roszczen odnoénie reklamacji w stosunku do
firmy Otto Bock HealthCare.
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3 Dane techniczne
2C1=*N pokrycie stopy, znormalizowane

Strona lewa (L), prawa (R)

Rozmiary [cm] 22 | 23 |24 | 25|26 | 27 | 28 | 29 | 30
Waga [~g] 150| 165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Kolory cielisty (4), jasnobrgzowy (15)

Wys. obcasa [mm] 10 +/- 5

2C1="S pokrycie stopy, wgskie

Strona lewa (L), prawa (R)

Rozmiary [cm] 22 23 24 25 26
Waga [~g] 120 130 135 150 165
Kolory cielisty (4), jasnobrgzowy (15)

Wys. obcasa [mm] 20 +/- 5

2C3=*-pokrycie stopy, znormalizowane

Strony strona lewa (L), strona prawa (R)
Wielkosci [cm] 21|22 |23 (2425|2627 |28|29 |30
Ciezar [~g] 130|145 155| 175|185 | 205 | 210 | 240 | 245 | 260
Kolory cielisty (4), jasnobrgzowy (15)
Wysoko$¢ obcasa 10 +/- 5

[mm]
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2C3="S-pokrycie stopy, wgskie

Strony strona lewa (L), strona prawa (R)
Wielkosci [cm] 21 22 23 24 25 26
Ciezar [~g] 110 120 130 135 150 165
Kolory cielisty (4), jasnobrgzowy (15)
Wysokosé obcasa 20 +/-5
[mm]

2C6="N pokrycie stopy, znormalizowane
Strona lewa (L), prawa (R)
Rozmiary [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Waga [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Kolory cielisty (4), jasnobrgzowy (15)
Wys. obcasa [mm] 10 +/- 5

2C6="S pokrycie stopy, wgskie

Strona lewa (L), prawa (R)
Rozmiary [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Waga [~g] 135 | 145 | 1565 | 180 | 190 | 200 | 215
Kolory cielisty (4), jasnobrqgzowy (15)

Wys. obcasa [mm]

15 +/-5

4 Uzytkowanie

NOTYFIKACIA

2C1=*: Uszkodzenia wskutek nieprawidtowego montazu pokrycia stopy.
Do zaktadania/usuwania pokrycia stopy nie uzywaé zadnych narzedzi
gdyz mogg one uszkodzi¢ podzespoly stopy protezowej.
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NOTYFIKACIA

Uszkodzenia wskutek nieprawidtowego uzytkowania. Do wnetrza po-
krycia stopy nie wolno sypaé talku, gdyz zwigksza to mozliwo$¢ Scierania.
Przy pojawieniu si¢ ewentualnych uszkodzer lub miejsc $cierania, po-
krycie stopy nalezy wymienié.

4.1 Zaktadanie pokrycia stopy
Przed zatozeniem pokrycia, nalezy najpierw zamocowaé adapter rurowy
do stopy protezowej. Utatwia to dalszg prace.
2C1=*
Stope protezowg wsung¢ recznie do pokrycia w obrebie przodostopia
(ilustr. 2). Nastepnie stope docisngé do pokrycia (ilustr. 3).
Przy czym nalezy uwazaé, aby sprezyna podstawy stopy lezata przed
klinem palcéw pokrycia (ilustr. 4) za$ adapter stopy zatrzasngt sie pod
blokadg (ilustr. 5).
2C3=*/2C6=*
Stope protezowq wsung¢ recznie do pokrycia w obrebie przodostopia i
docisng¢ do pokrycia.
Stope protezowq przytrzymac w okolicy przodostopia. Przy czym nalezy
uwazaé, aby sprezyna pietowa stopy zatrzasneta sie pod klinami obcasa
pokrycia stopy.
4.2 Usuwanie pokrycia stopy:
2C1=*
Blokade pokrycia stopy przycisng¢ do tytu (ilustr. 6) i stope protezowg w
obrebie piety wyciggngé do gory (ilustr. 7). Nastepnie catq stope protezowq
mozna wyjqé z pokrycia (ilustr. 8).
2C3=*/2C6="
Obreb palcéw pokrycia stopy przycisngé do tytu i piete wyjgé z pokrycia.
Nastepnie stope protezowg mozna kompletnie wymontowa¢ z pokrycia stopy.
4.3 Wskazowki odnosnie pielegnaciji i uzytkowania
Prosimy poinformowaé Panstwa pacjenta:
Do czyszczenia pokrycia stopy nalezy uzy¢ delikatnego roztworu mydta.
Czas uzytkowania pokrycia stopy wydtuza sie, zaktadajgc zawsze obuwie.
Nie zaleca sie chodzenia na bosaka.
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5 Wskazéwki prawne

Wszystkie warunki prawne podlegajg prawu krajowemu kraju stosujgcego
i stgd mogg sie réznic.

5.1 Odpowiedzialnosc

Producent ponosi odpowiedzialno$é w przypadku, jesli produkt jest stosowany
zgodnie z opisami i wskazéwkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Za
szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania niniejszego dokumentu,
szczegoblnie spowodowane wskutek nieprawidfowego stosowania lub nie-
dozwolonej zmiany produktu, producent nie odpowiada.

5.2 Zgodnos¢ z CE

Produkt spetnia wymogi dyrektywy europejskiej 93/42/EWG dla produktéw
medycznych. Na podstawie kryteriéw klasyfikacji zgodnie z zatgcznikiem IX
dyrektywy produkt zostat przyporzgdkowany do klasy I. Dlatego deklaracja
zgodnosci zostata sporzqdzona przez producenta na wtasng odpowiedzial-
nos¢é zgodnie z zatgcznikiem VII dyrektywy.

magyar

INFORMACIO

Az utolso frissités idépontja: 2017-04-07
¢ A termék haszndlata el6tt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.

® A sérllések és a termék kdrosodasdnak megel6zése végett tartsa be
a biztonsdgi tandcsokat.

¢ A felhaszndlét tanitsa meg a termék szakszeri és veszélytelen has-
zndlatdra.

e Orizze meg ezt a dokumentumot.

Jelmagyarazat

[ Figyelmeztetések a lehetséges miiszaki meghibdsoddsokra.
Tovdbbi fontos informacidk az elldtasrél/haszndlatrol.
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INFORMACIO

Kérjlk, figyelmesen olvassa el ezt a haszndlati utasitast. Szenteljen
megkiilénboztetett figyelmet a biztonsagi tudnivaléknak!

1 Alkatrészek

1.1 Alkatrész Bl (1. dbra; utanrendeléshez)
(1) 2C19 = csatlakoz6 sapka a 2C1/2C6 Idabburkolathoz, normal (egyes-

ével rendelhetd)

Rendeléspélda: 2C19=L23-25/4

oldalak

bal (L), jobb (R)

meéretek [cm]

22 23-25 26-28 29-30

szinek

beige (4), vildgosbarna (15)

(2) 2C10 = csatlakozé sapka a 2C3 labburkolathoz, normal
Megrendelési példa: 2C10=L23-25/4N

oldalak

bal (L), jobb (R)

Méretek [cm]

21-22 23-25 26-28 29-31

Szinek

bézs (4), vildgosbarna (15)

(3) 2C20 = csatlakozé sapka a 2C1/2C3/2C6 labburkolathoz, keskeny
(egyesével rendelhetd)

Rendeléspélda: 2C20=L22/4

oldalak

Links (L), jobb (R)

méretek [cm]

21 | 23 | 24 | 25 | 2

szinek

beige (4), vildgosbarna (15)
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2 Leiras
2.1 Rendeltetés

A 2C1/2C3/2C6 kozmetikus ldbboritdsokat az aldbbi Ottobock protézis-
labakhoz fejlesztettik ki:

2C1 =* az 1M10 Adjust-hoz

2C3 = * az 1C30 Trias-hoz

2C6=" a Triton csalddhoz

Ezek kizarélag a hozzdjuk tartozo protézislabbal egyiitt alkalmazhaték. A kozme-
tikus l&bboritasok kialakitdsa olyan, hogy a legtébb cipétipusba beleilleszkednek.
2.2 A haszndlat idétartama

A termék kopo alkatrész, mely a szokdsos mértéki elhasznalédasnak
van kitéve.

2.3 Biztonsdgi tudnivalok

Kérjik, adja at az aldbbi biztonsagi tudnivalokat pdcienseinek:

|ERTESITES

Nem medfelel6 kornyezeti feltételek melletti hasznalat okozta karok.
A kozmetikai labboritds anyaga nem UV-sugdrzds- vagy vizdllo.

A protézislab fellletét nem szabad csiszoldssal felsérteni, mert ettdl idé
el6tt elkopik.

Amennyiben a gyogydszati terméket ilyen kornyezeti hatdsoknak teszik
ki, megszlinik minden csereigény az Otto Bock HealthCare-rel szemben.

3 Miiszaki adatok
2C1=*N labburkolat, normal

oldalak bal (L), jobb (R)

méretek [cm] 22 | 23| 24| 25|26 |27 | 28 |29 | 30
suly [~g] 150 [ 165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
szinek beige (4), vildgosbarna (15)
;t:]rrzll(magussdg 104/-5
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2C1=*S ldbburkolat, keskeny

oldalak bal (L), jobb (R)

méretek [cm] 22 23 24 25 26
suly [~g] 120 130 135 150 165
szinek beige (4), vildgosbarna (15)
?gr:‘l](magasség 20 4/-5

2C3= * kozmetikus labbevonat, normal

oldalak bal (L), jobb (R)

Méretek [cm] 21 (22|23 |24 |25|26|27|28|29 |30
Suly [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Szinek bézs (4), vildgosbarna (15)
Sarokmagassag 10 +/- 5

[mm]

2C3=*S kozmetikus ldbbevonat, keskeny

oldalak bal (L), jobb (R)

Méretek [cm] 21 22 23 24 25 26
Suly [~g] 110 120 130 135 150 165
Szinek bézs (4), vildgosbarna (15)
Sarokmagassdg 20 +/-5

[mm]
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2C6="N labburkolat, normal
oldalak bal (L), jobb (R)
meéretek [cm] 24 25 26 27 28 29 30
suly [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
szinek beige (4), vildgosbarna (15)
sarokmagassdg 104/-5
[mm]

2C6="S labburkolat, keskeny
oldalak bal (L), jobb (R)
meéretek [cm] 21 22 23 24 25 26 27
suly [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
szinek beige (4), vildgosbarna (15)
sarokmagassdg 15 4/-5
[mm]

4 Kezelés

ERTESITES

2C1="*: A labburkolat nem megfelel6 6sszeszerelése okozta kdrok.
A ldbburkolat felhizdsdhoz/eltavolitdsdhoz nem kell szerszdm, mert
mgesértheti a szrkezeit elemeket és/vagy a ldbburkolatot.

|ERTESITES |

Szakszeritlen haszndlat okozta kdrok. A kozmetikai boritast tilos belil
bepuderezni, ellenkezé esetben ugyanis fokozédhat a dérzshatds. Eset-
leges sériilés vagy kopds esetén ki kell cserélni a labboritast.
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4.1 A Iébboritds felhuzdsa

A ldbboritds felhtzdasa el6tt el6szor rogziteni kell a cséadaptert a protézis-
labhoz. Ez megkonnyiti az eljarast.

2C1=*

A protézisldbat kézzel be kell tolni az el6labnal (2. dbra). Utdna a labbur-
kolat el6labrészét lefelé kell nyomni (3. dbra).

Kézben meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a protézisldb bazisrugoja a labujjék
el6tt van-e, valamint a Idbadapter alul beugrott-e a zarba (4. dbra).
2C3="/2C6="

A protézisldbat kézzel kell betolni a kozmetikus ldbboritdsba, a Idbujjas
részt a burkolat ldbujjas részével kell 6sszehozni.

A ldbat a boritds ldbujjas részénél kell megfogni. Gyézédjtink meg arrél, hogy
ekdzben beugrott-e a sarokrugé a kozmetikus boritas alatti sarokékek ald.
4.2 A labboritds eltdvolitdsa

2C1=*

A ldbboritds zarjat hdtra kell nyomni és a protézislab sarokrészénél meg
kell huzni felfelé (6. dbra). Ezutan a protézislab kompletten eltdvolithaté a
ldbboritasbdl (8. dbra).

2C3="/2C6="

A ldbboritds ujjas részét nyomjuk hétrafelé és a sarkat emeljiik ki a boritas-
bdl. Ezutdn a protézislab kompletten eltavolithaté a labboritasbal.

4.3 Apoldsi és haszndlati tudnivalék

Kérjik, errél tajékoztasssa pdciensét is:

A kozmetikus ldbbevonat tisztitdsahoz finom szappanos oldatot kell haszndlni.

A kozmetikus ldbbevonat élettartama meghosszabbithatd, ha mindig cipében
haszndlja. A pdciensnek se javasoljuk a mezitldb jardst.

5 Jogi tudnivalék

Valamennyi jogi feltétel a mindenkori alkalmazé orszdag joga ald rendelt,
ennek megfelelen vdltozhat.
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5.1 Felelésség

A gyarté abban az esetben vdllal felelsséget, ha termék haszndlata a
jelen dokumentumban szerepl6 leirdsoknak és utasitdsoknak megfelel. A
gyarté nem felel azokért a kdarokért, melyek a jelen dokumentum figyelmen
kivil hagydsa, f6képp a termék szakszeritlen haszndlata vagy meg nem
engedett dtalakitdsa nyoman kovetkeznek be.

5.2 CE-jelzés

A termék megfelel az orvosi termékekre vonatkozé 93/42/EGK Eurépai Di-
rektiva rendelkezéseinek. E Direktiva IX. Fliggelékében az orvosi termékekre
vonatkozé osztdlyozdsi kategoéridk alapjdan ezt a terméket az |. osztdlyba
soroltdk be. A megfelel6ségi nyilatkozat a gyarté kizarélagos feleléssége
alapjan kerdlt kidllitdsra a Diektiva VII. Fiiggelékének megfelelGen.

Cesky

INFORMACE

Datum posledni aktualizace: 2017-04-07
® Pred pouzitim produktu si pozorné prectéte tento dokument.

¢ Dbejte na dodrZovdni bezpecnostnich pokynt, aby se zabrdnilo poranéni
a poskozeni produktu.

* Poucdte uzivatele ohledné spravného a bezpecného pouzivani produktu.
e Uschovejte si tento dokument.

Vyznam bezpecénostnich symboll

2777 Varovani pred nebezpedim zplsobeni technickych $kod.
Dalsi informace o vybaveni/pouziti.

INFORMACE

Prectéte si pozorné tento ndvod k obsluze. Dbejte zejména na
dodrzovdni uvedenych bezpecnostnich upozornéni!
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1 Jednotlivé dily
1.1 Jednotlivy dil B (obr. 1; pro dodate¢né objedndni)

(1) 2C19=Podlozka na chodidlo pro 2C1/2C6 Kosmetické potahy cho-
didla, normailni (Ize objednat jednotlivé)

Priklad objedndni: 2C19=1.23-25/4

Strany Leva (L), pravéd (R)
Velikosti [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Barvy béZova (4), svétle hnéda (15)

(2) 2C10=Podlozka pod chodidlo pro 2C3 Kosmeticky potah chodidla,
normdini

Priklad objedndni: 2C10=L23-25/4

Strany leva (L), prava (R)

Velikosti 21-22 23-25 26-28 29-31
[cm]

Barvy bézova (4), svétle hnédd (15)

(3) 2C20=Podlozka na chodidlo pro 2C1/2C3/2C6 Kosmetické potahy
chodidla, Uzké (Ize objednat jednotlive)

Priklad objednani: 2C20=L22/4

Strany Leva (L), pravéd (R)

Velikosti [cm] 21 | 23 | 24 | 25 | 2
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)

2 Popis

2.1 Uéel pouziti

Potahy chodidla 2C1/2C3/2C6 byly vyvinuty jako samostatnd soucédst pro
nasleduijici protézova chodidla Ottobock:

2C1=* pro 1M10 Adjust

2C3=* pro 1C30 Trias

2C6="* pro fadu Triton
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Jsou urceny k pouziti vyhradné ve spojeni s pfislusnym protézovym chodidlem.
Potahy chodidla jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly pro vétsinu typl obuvi.

2.2 Doba pouZiti
Produkt predstavuje spotrebni dil podléhajici béznému opotrebeni.
2.3 Bezpecnostni pokyny

Seznamte s ndsledujicimi bezpe€nostnimi pokyny také vase pacienty:

| OZNAMENT

Poskozeni v disledku $patnych okolnich podminek. Materidl potahu
chodidla neni odolny proti UV zdreni nebo vodé.

Povrch chodidla se nesmi zbruSovat, ponévadz by tim doslo k pred¢asnému
opotrebeni potahu.

V pfipadé pouzivani zdravotnického prostiedku za téchto okolnosti za-
niknou veskeré ndroky na ndhradu viéi Otto Bock HealthCare.

3 Technické udaje
2C1=*N Potah chodidla, normaini

Strany Leva (L), prava (R)

Velikosti [cm] 22 (23|24 |25 |26 |27 | 28|29 | 30
Hmotnost [~g] 150|165 |165| 185|195 | 230 | 240 | 260 | 280
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)

Vyska podpatku [mm] 10 +/- 5

2C1="S Potah chodidla, uzky

Strany Leva (L), prava (R)

Velikosti [cm] 22 23 24 25 26
Hmotnost [~g] 120 130 135 150 165
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)

VWyska podpatku [mm] 20 +/-5
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2C3=* Kosmeticky potah chodidla, normalni

Strany leva (L), prava (R)
Velikosti [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Hmotnost [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)
Vyska podpatku 10 +/- 5
[mm]

2C3=*S Kosmeticky potah chodidla, uzky
Strany leva (L), prava (R)
Velikosti [cm] 21 22 23 24 25 26
Hmotnost [~g] 110 120 130 135 150 165
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)

Vyska podpatku 20 +/-5
[mm]

2C6=*N Potah chodidla, normalni

Strany Leva (L), pravd (R)

Velikosti [cm] 24 | 25 26 27 28 | 29 30
Hmotnost [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)

Vyska podpatku [mm] 10 +/- 5

2C6="S Potah chodidla, uzky

Strany Levd (L), pravd (R)

Velikosti [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Hmotnost [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Barvy bézova (4), svétle hnéda (15)

VWyska podpatku [mm] 15 +/-5
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4 Manipulace

| OZNAMENT

2C1="*: Poskozeni v disledku $patné montaze potahu chodidla. Pro
nasazeni potahu na chodidlo resp. jeho sejmuti z chodidla nepouzivejte
2adné ndstroje, ponévadz to mize mit za ndsledek poskozeni dili chodidla.

| OZNAMENT

Poskozeni v disledku neodborného pouzivani. Potah chodidla se nes-
mi uvnitf potirat talkem, ponévadz by se tim zvysilo opotrebeni tfenim. V
pripadé nadmérného opotiebeni nebo poskozeni kosmetického potahu
chodidla se musi potah vyménit.

4.1 Nasazeni kosmetického potahu

Pfed nasazenim potahu chodidla by se mél na chodidlo nejprve upevnit
trubkovy adaptér. Tim se postup nasazovdni usnadni.

2C1=*

Nasurite protézové chodidlo rukou do oblasti prednozi potahu chodidla
(obr. 2). Potom zatlacte chodidlo dold do potahu (obr. 3).

Pritom je nutné zajistit, aby zakladni pruzina chodidla leZela pred klinem Spicky
potahu (obr. 4) a aby adaptér chodidla byl zaaretovany pod aretaci (obr. 5).
2C3=*/2C6="

Zavedte rukou protézové chodidlo do kosmetického potahu tak, aby byla
oblast prstd chodidla v oblasti prstd potahu.

Pridrzte chodidlo v oblasti prstt potahu. Zdaroveri dbejte na to, aby doslo
k zaaretovani patni pruziny protézového chodidla pod kliny podpatku v
potahu chodidla.

4.2 Sejmuti kosmetického potahu z chodidla
2C1=*

Stisknéte aretaci potahu chodidla dozadu (obr. 6) a tadhnéte chodidlo za
oblast paty nahoru (obr. 7). Potom Ize z potahu vyjmout celé protézové
chodidlo (obr. 8).
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2C3="/2C6="

Zatlacte oblast prstl potahu dozadu a pdcenim vyprostéte patu z potahu
chodidla. Potom Ize protézové chodidlo z potahu zcela vyjmout.

4.3 Pokyny pro péci a pouZivani

Informujte v tomto smyslu vaseho pacienta.

Za ucelem vycisténi kosmetického potahu pouzijte jemny mydlovy roztok.
Zivotnost kosmetického potahu se prodloui, kdy? jej budete nosit vidy v

boté. Vysvétlete pacientovi, ze neni dobré, aby chodil s nasazenym pota-
hem chodila bez obuvi.

5 Pravni ustanoveni

VsSechny pravni podminky podléhaji prévu daného stdtu uzivatele a mohou
se odpovidajici mérou lisit.

5.1 Odpovédnost za vyrobek

Vyrobce nese odpovédnost za vyrobek, pokud je pouZivan dle postupl a
pokynl uvedenych v tomto dokumentu. Za $kody zpisobené nerespekto-
vanim tohoto dokumentu, zejména neodbornym pouzivénim nebo prove-
denim nedovolenych zmén u vyrobku, nenese vyrobce zaddnou odpovédnost.

5.2 CE shoda

Tento produkt splfiuje pozadavky evropské smérnice €. 93/42/EHS pro
zdravotnické prostredky. Na zdkladé klasifikacnich kritérii dle Prilohy IX této
smérnice byl tento produkt zafazen do Tridy |. Proto bylo vyddno prohlaseni
o shodé vyrobcem ve vyhradni odpovédnosti dle Prilohy VIl této smérnice.
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Romana

INFORMATIE

Data ultimei actualizari: 2017-04-07
e Cititi cu atentie intregul document inainte de utilizarea produsului.

® Acordati atentie indicatiilor de sigurantd pentru a evita vatdmadrile si
deteriorarea produsului.

e Instruiti utilizatorul in vederea unei folosiri corecte si fara pericol a
produsului.

® Pastrati acest document.

Legenda simboluri

[ZZ75] Avertismente asupra unor posibile defectiuni tehnice.
Informatii suplimentare privind tratamentul/utilizarea.

INFORMATIE

Va rugdm sa cititi cu atentie acest manual de utilizare. Respectati in
mod special instructiunile de siguranta mentionate!

1 Componente individuale
1.1 Componentd individuald Ml (fig. 1; pentru comenzi ulterioare)

(1) 2C19=Placa de conexiune pentru invelisuri cosmetice laba protetica
normale 2C1/2C6 (se comandd individual)

Exemplu de comanda: 2C19=1L23-25/4

Pdrtile stanga (L), dreapta (R)
Mérimi [cm] 22 | 2325 | 26-28 29-30
Culori bej (4), maro deschis (15)
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(2) 2C10=Placa de conexiune pentru invelis cosmetic labd protetica
normal 2C3

Exemplu de comanda: 2C10=L23-25/4

Pozitia stanga (L), dreapta (R)

laterala

Marimi [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Culori bej (4), maro deschis (15)

(3) 2C20=Placa de conexiune pentru invelisuri cosmetice laba protetica
inguste 2C1/2C3/2C6 (se comandd individual)

Exemplu de comandd: 2C20=L22/4

Partile stanga (L), dreapta (R)
Mérimi [cm] 21 | 23 | 24 | 2 27
Culori bej (4), maro deschis (15)

2 Descriere

2.1 Scopul utilizdrii

Tnveligurile cosmetice pentru laba proteticd 2C1/2C3/2C6 au fost conce-
pute ca elemente individuale pentru urmatoarele labe protetice Ottobock:

2C1=" pentru 1M10 Adjust
2C3=" pentru 1C30 Trias
2C6=" pentru familia de produse Triton

Ele trebuie utilizate exclusiv cu laba protetica corespunzdtoare. Elementele
de cosmetica pentru labe protetice sunt concepute pentru a se potrivi in
majoritatea tipurilor de incdltaminte.

2.2 Durata de utilizare

Produsul constituie o componentd de uzurd supusa unei uzuri obignuite.
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2.3 Instructiuni de siguranta

Va rugdm sa transmiteti pacientilor dumneavoastrd urmdtoarele instruc-
tiuni de siguranta:

|INFORMATIE |

Deteriorarea din cauza conditiilor ambiante necorespunzatoare.
Materialul invelisului pentru laba ptotetica nu este rezistent la radiatii
UV si la apad.

Nu este permisa slefuirea suprafatei acestei labe protetice, deoarece
din aceastd cauza ar putea apdrea o uzurd prematurd.

Daca utilizati produsul medical in aceste conditii nepermise, toate pre-
tentiile de despdgubire /inlocuire a produsului fatd de Otto Bock Health-
Care Tsi pierd valabilitatea.

3 Date tehnice
2C1="N invelisul labei protetice, normal

Partile stanga (L), dreapta (R)

Marimi [cm] 22 |23 (24 |25|26 |27 |28 |29 |30
Greutate [~g] 150 | 165|165 | 185| 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Culori bej (4), maro deschis (15)
indltimea tocului [mm] 10 +/- 5

2C1="S invelisul labei protetice, ingust

Partile stanga (L), dreapta (R)

Marimi [cm] 22 23 24 25 26
Greutate [~g] 120 130 135 150 165
Culori bej (4), maro deschis (15)
indltimea tocului [mm] 20 +/-5
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2C3=" invelig cosmetic pentru laba proteticd, normal

Pozitia laterala

stanga (L), dreapta (R)

Marimi [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Greutate [~g] 130|145 | 155|175| 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Culori bej (4), maro deschis (15)
indltimea tocului 10 +/-5
[mm]

2C3="S invelis cosmetic pentru laba proteticd, ingust
Pozitia laterala stanga (L), dreapta (R)
Marimi [cm] 21 22 23 24 25 26
Greutate [~g] 110 120 130 135 150 165
Culori bej (4), maro deschis (15)
indltimea tocului [mm] 20 +/-5

2C6="N invelisul labei protetice, normal
Partile stanga (L), dreapta (R)
Marimi [cm] 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Greutate [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Culori bej (4), maro deschis (15)
indltimea tocului [mm] 10 +/-5

2C6="S invelisul labei protetice, ingust
Partile stanga (L), dreapta (R)
Marimi [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Greutate [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215

Culori

bej (4), maro deschis (15)

indltimea tocului [mm]

15 +/-5
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4 Manipularea

INFORMATIE |

2C1="*: Deteriorarea din cauza montdrii incorecte a invelisului. Nu uti-
lizati nicio scul@ pentru aplicarea/indepartarea invelisului labei protetice
pe/de pe laba piciorului, intrucat aceasta poate conduce la deteriorarea
componentelor labei protetice.

|INFORMATIE

Deteriorarea din cauza utilizarii necorespunzatoare. Nu este permisa
pudrarea cu talc a invelisului pentru laba proteticd, deoarece aceasta
ar contribui la intensificarea frecdrii. In cazul unei eventuale deteriordri
sau uzuri, invelisul pentru laba protetica trebuie inlocuit.

4.1 Aplicarea invelisului pentru laba protetica

inaintea aplicérii invelisului pentru laba proteticd, trebuie fixat adaptorul
tubular in laba proteticd. Aceasta faciliteaza procedura.

2C1=*

Introduceti cu mana laba proteticd in zona antepiciorului de la invelisul labei
protetice (fig. 2). In continuare apdsati laba protetica in jos, in invelis (fig. 3).
Pentru aceasta trebuie sa va asigurati ca arcul plantar al labei piciorului se
afla in fata extensorului lung al haluceului invelisului (fig. 4) si cd adaptorul
labei este fixat sub dispozitivul de blocare (fig. 5).

2C3=*/2C6="

Introduceti manual laba proteticd in invelisul cosmetic si potriviti degetele
piciorului in degetele invelisului cosmetic.

Fixati laba proteticd in regiunea degetelor de la picioare ale inveligului
cosmetic. Asigurati-vd cd arcul calcdiului labei protetice este inclichetat
sub penele cdlcdiului invelisului cosmetic.

4.2 indepdrtarea invelisului pentru laba protetica

2C1="

Apdsati dispozitivul de blocare a invelisului spre spate (fig 6) si trageti in
sus zona cdlcdiului labei protetice (fig. 7). Dupd aceea laba proteticd poate
fi indepartata complet din invelis (fig. 8).
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2C3="/2C6="

impingeti degetele invelisului cosmetic inspre inapoi, apoi ridicati cdlcaiul
din invelisul cosmetic. Dupd aceasta intreaga laba proteticd poate fi scoasa
din invelisul cosmetic.

4.3 Instructiuni de ingrijire si utilizare

Va rugdm sa va informati pacientii:

Pentru curdtarea invelisului labei protetice va rugdm sa utilizati o solutie
slaba de sdpun.

Durata de viatd a invelisului labei protetice se prelungeste dacd purtati
invelisul intotdeauna in pantofi. De aceea sfatuiti pacientii sG nu mearga
fara incaltaminte.

5 Informatii juridice

Toate conditiile juridice se supun legislatiei nationale a tdrii utilizatorului,
din acest motiv putand fi diferite de la o tard la alta.

5.1 Rdspunderea juridica

Producdtorul raspunde juridic in masura in care produsul este utilizat
conform descrierilor si instructiunilor din acest document. Producatorul
nu raspunde juridic pentru daune cauzate prin nerespectarea acestui do-
cument, in mod special prin utilizarea necorespunzatoare sau modificarea
nepermisd a produsului.

5.2 Conformitate CE

Produsul corespunde cerintelor stipulate de Directiva europeand 93/42/
CEE privind disporzitivele medicale. in baza criteriilor de clasificare conform
Anexei IX a acestei directive, produsul a fost incadrat in Clasa I. Din acest
motiv, declaratia de conformitate a fost elaborata de producator pe proprie
raspundere, conform Anexei VIl a Directivei.
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Hrvatski

Son glincellegtirmenin tarihi: 2017-04-07

® Bu dokiimani driini kullanmaya baslamadan énce dikkatli sekilde
okuyunuz.

® Yaralanmalari ve lrln hasarini 6nlemek igin gilivenlik uyarilarini dik-
kate aliniz.

e Kullaniciyr driintin uygun ve tehlikesiz kullanimi hakinda bilgilendirin.
* Bu dokimani atmayin.

Znacenje simbolike

727277 Upozorenja na moguca tehnicka osteéenja.
Daljnje informacije o zbrinjavanju/koristenju.

Molimo pazljivo procitajte ove upute. Posebno obratite pozornost na
navedene sigurnosne upute!

1 Pojedinacni dijelovi
1.1 Pojedinaéni dio M (sl. 1; za naknadnu narudzbu)

(1) 2C19=priklju¢ni ¢ep za normalne navlake za stopalo 2C1/2Cé
(narucuje se pojedinacno)
Primjer narudzbe: 2C19=1L23-25/4

Strane Lijeva (L), desna (D)
Velic¢ine [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Boje bez (4), svjetlosmeda (15)
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(2) 2C10=priklju¢ni €ep za normalnu navlaku za stopalo 2C3
Primjer narudzbe: 2C10=L23-25/4

Strane lijeva (L), desna (R)
Duljine [cm] 21-22 23-25 26 - 28 29 - 31
Boje bez (4), svijetlosmeda (15)

(8) 2C20=priklju¢ni ¢ep za uske navlake za stopalo 2C1/2C3/2Cé6
(narucuje se pojedinacno)

Strane Lijeva (L), desna (D)
Veliinefeml] | 21 | 23 | 24 | 25 27
Boje bez (4),svjetlosmeda (15)

2 Opis

2.1 Namjena

Navlake za stopala 2C1/2C3/2C6 razvijene su kao sastavni dio sljedecih
protetskih stopala Ottobock:

2C1=* za 1M10 Adjust

2C3=* za 1C30 Trias

2C6=" za obitelj Triton

Postavljaju se iskljuéivo s pripadajuéim protetickim stopalom. Presvlake
za stopala oblikovane su tako da pristaju vedini tipova cipela.

2.2 Vijek uporabe

Proizvod je potrosni dio koji je sklon uobi¢ajenom trosenju.

2.3 Sigurnosne upute
Molimo da slijedece sigurnosne upute proslijedite dalje Vasim pacijentima.

NAPOMENA

Ostecenja zbog pogresnih okolinskih uvjeta. Materijal ¢ahure stopala nije
otporan na vodu i UV - zrake.

Povrsina proizvoda nesmije se turpijati, zbog opasnosti od preuranjenog istrostenja.

Kod koristenja medicinskog proizvoda pod tim uvjetima gube se sva prava
na odstetu od strane Otto Bock HealthCare.
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3 Tehnicki podaci

2C1=*N éahura stopala (normal)

[mm]

Strane lijeva (L), desna (D)
Velic¢ine [cm] 22 | 23| 24| 25| 26|27 |28 |29 | 30
Tezina [~g] 150 (165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Boje bez (4), svjetlosmeda (15)
Visina pete [mm] 10 +/- 5

2C1=*S Cahura stopala (uska)
Strane lijeva (L), desna (D)
Velic¢ine [cm] 22 23 24 25 26
Tezina [~g] 120 130 135 150 165
Boje bez (4), svjetlosmeda (15)
Visina pete [mm] 20 +/-5

2C3="* navlaka za stopalo, normalna
Strane lijeva (L), desna (R)
Duljine [cm] 21(22|23|24|25|26 |27 |28 (29|30
Tezina [~g] 130|145 | 155|175 | 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Boje bez (4), svijetlosmeda (15)
Visina potpetice 10 +/- 5
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2C3="*S navlaka za stopalo, uska

Strane lijeva (L), desna (R)

Duljine [cm] 21 22 23 24 25 26
Tezina [~g] 110 120 130 135 150 165
Boje bez (4), svijetlosmeda (15)

Visina potpetice 20 +/-5

[mm]

2C6=*N éahura stopala (normal)

Strane lijeva (L), desna (D)

Veli¢ine [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Tezina [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Boje bez (4), svjetlosmeda (15)

Visina pete [mm] 10 +/- 5

2C6=*S Cahura stopala (uska)

Strane lijeva (L), desna (D)

Veli¢ine [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Tezina [~g] 135 | 145 | 165 | 180 | 190 | 200 | 215
Boje bez (4), svjetlosmeda (15)

Visina pete [mm] 15 +/-5

4 Rukovanje

EIET

2C1=": Ostecenje zbog pogresnog montiranja ¢ahure stopala. Za
stavljanje/skidanje ¢ahure stopala ne smije se koristiti alat, jer to moze
dovesti do osteéenja sastavnih dijelova stopala.
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NAPOMENA

Osteéenje zbog nepravilnog koristenja. Cahura stopala se ne smije
u unutrasnjosti posipati talkom, jer se tako pove¢ava pogon. Kod even-
tualnog ostecéenja ili istroSenosti potrebno je zamijeniti Cahuru stopala.

4.1 Stavljanje ¢ahure stopala

Prije stavljanja ¢ahure stopala potrebno je pricvrstiti cijevni prilagodnik na
proteticko stopalo. To olakSava postupak.

2C1=*

Proteticko stopalo rukom gurnuti u podrucje prednjeg dijela ¢ahure stopala
(sl. 2). Zatim stopalo u €ahuri stopala pritisnuti prema dolje (sl. 3).

Pritom je potrebno osigurati da opruga baze stopala lezi ispred klina
palca ¢ahure stopala (sl. 4), te da je prilagodnik stopala uskocio ispod
aretacije (sl. 5).

2C3=*/2C6="

Proteticko stopalo rukom uvedite u presvlaku za stopalo i podruéje noznih
prstiju stopala dovedite u podrucje noznih prstiju presvliake za stopalo.

Stopalo zadrzite u podrucju noznih prstiju. Pritom se uvjerite da je opruga
na peti stopala sjela pod potpeticu presvlake za stopalo.

4.2 Skidanje ¢ahure stopala

2C1=*

Aretaciju ¢ahure stopala pritisnuti unatrag (sl. 6), a podrucje pete protetickog
stopala povuéi prema gore (sl. 7). Sada se proteti¢ko stopalo moze kom-
pletno izvaditi iz ¢ahure stopala (sl. 8).

2C3="/2C6="

Podrucje noznih prstiju presvlake za stopalo pritisnite unatrag i petu izva-
dite iz presvlake. Proteticko se stopalo nakon toga moze posve ukloniti iz
presvlake za stopalo.

4.3 Upute za odrzavanju i koristenju

Molimo obavijestite Vaseg pacijenta:

Kako bi oéistili ¢ahuru stopala, molimo koristiti blagu otopinu sapuna.
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Vijek trajanja ¢ahure stopala produzuje se, ukoliko se stalno nosi u cipeli.
Savjetuje pacijentu da ne hoda bos.

5 Pravne napomene

Sve pravne situacije podlijezu odgovaraju¢em pravu drzave u kojoj se ko-
riste i mogu se zbog toga razlikovati.

5.1 Odgovornost

Proizvoda¢ snosi odgovornost ako se proizvod upotrebljava u skladu s
opisima i uputama iz ovog dokumenta. Proizvoda¢ ne odgovara za Stete
nastale nepridrzavanjem uputa iz ovog dokumenta, a pogotovo ne za one
nastale nepropisnom uporabom ili nedopustenim izmjenama proizvoda.

5.2 Izjava o sukladnosti za CE oznaku

Proizvod ispunjava zahtjeve europske Direktive 93/42/EEZ za medicinske
proizvode. Na temelju kriterija za klasifikaciju prema Prilogu IX ove Direktive
proizvod je uvrSten u razred |. Stoga je proizvoda¢ kao jedini odgovorni
sastavio izjavu o sukladnosti prema Prilogu VII Direktive.

Tirkge

Son giincellestirmenin tarihi: 2017-04-07

® Bu dokimani driinli kullanmaya baslamadan énce dikkatli sekilde
okuyunuz.

* Yaralanmalari ve Uriin hasarini dnlemek igin glvenlik uyarilarini dik-
kate aliniz.

e Kullaniciyr driiniin uygun ve tehlikesiz kullanimi hakinda bilgilendirin.
® Bu dokimani atmayin.

Sembollerin anlami

777 Olasi teknik hasarlara karsi uyarilar.
Uygulama/kullanim igin diger bilgiler.
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Liitfen bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ozellikle buradaki
aciklamal giivenlik uyarilarina dikkat ediniz!

1 Yedek parcalar

1.1 Yedek parca B (Sek. 1; sonradan siparis etmek igin)

(1) 2C1/2C6 normal ayak kilifi icin 2C19=baglanti kapag (tek olarak
siparis edilebilir)

Siparig 6rnegi: 2C19=23-25/4

Yoén sol (L), sag (R)
Boyutlar [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Renkler bej (4), agik kahverengi (15)

(2) 2C3 normal ayak kilifi icin 2C10=baglanti kapagi
Ornek siparis: 2C10=L23-25/4

Taraflar sol (L), sag (R)
Olgiiler [cm] 21-22 23-25 26-28 29-31
Renkler bej (4), acik kahverengi (15)

(3) 2C1/2C3/2C6 ince ayak kilifi icin 2C20=baglanti kapag: (tek olarak
siparis edilebilir)

Yon Sol (L), sag (R)
Boyutlar [cm] 21 | 23 | 24 | 25 | 2
Renkler bej (4), agik kahverengi (15)
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2 Aciklama

2.1 Kullanim amaci

2C1/2C3/2C6 ayak kiliflari asagidaki Ottobock protez ayaklari igin yedek
parca olarak gelistirilmistir:

2C1=* 1M10 i¢in Adjust

2C3=*1C30 igin Trias

2C6=" Triton ailesi igin

Sadece kendisine ait protez ayak ile kullanilmahdir. Ayak kiliflari cogu
ayakkabi tipleri icin uygun sekilde tasarlanmistir.

2.2 Kullanmim siiresi

Uriin normal sartlar altinda kullanildiginda asinabilen bir pargadir.

2.3 Giivenlik uyarilari

Litfen asagidaki glivenlik uyarilarini hastaniza iletiniz:

| DUYURU |

Yanlis cevre sartlarindan dolayi olusan tahribatlar. Ayak kilifi malzemesi
UV'ye dayanikli veya su gegirmez degildir.

Uriiniin Gst ylizeyi daha erken zamanli bir aginma meydana geldiginden
zimparalanmamalidir.

Bu olumsuz gevrelerde kullanilan medikal driiniin bitiin yedek parga talep
haklari Otto Bock HealthCare tarafindan karsilanmaz.

3 Teknik veriler
2C1=*N Ayak yuvasi, normal

Yoén sol (L), sag (R)

Boyutlar [cm] 22 123 (2425|2627 28|29 |30
Agirlik [~g] 150 | 165|165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Renkler bej (4), agik kahverengi (15)

Okge yiiksekligi [mm] 10 +/- 5
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2C1=*S Ayak yuvasi, dar

Yoén sol (L), sag (R)
Boyutlar [cm] 22 23 24 25 26
Agirhk [~g] 120 130 135 150 165
Renkler bej (4), agik kahverengi (15)
Okge yiiksekligi [mm] 20 +/- 5
2C3=* Ayak kilifi, normal
Taraflar sol (L), sag (R)
Olciler [cm] 21 (22 (23|24 |25|26(27 |28 |29 |30
Agirhk [~g] 130 | 145| 155|175 | 185 | 205 | 210 | 240 | 245 | 260
Renkler bej (4), agik kahverengi (15)
Topuk yliksekligi 10 +/- 5
[mm]
2C3=*S Ayak kilifi, ince
Taraflar sol (L), sag (R)
Olgiiler [cm] 21 22 23 24 25 26
Agirlik [~g] 110 120 130 135 150 165
Renkler bej (4), agik kahverengi (15)
Topuk ylksekligi [mm] 20 +/-5
2C6=*N Ayak yuvasi, normal
Yoén sol (L), sag (R)
Boyutlar [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Agirhk [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Renkler

bej (4), acik kahverengi (15)

Okge yiiksekligi [mm]

10 +/- 5
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2C6="S Ayak yuvasi, dar

Yoén sol (L), sag (R)
Boyutlar [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Agirlik [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Renkler bej (4), acik kahverengi (15)
Okge yiiksekligi [mm] 15 +/-5

4 Kullanim

| DUYURU

2C1=": Ayak kilifinin yanhs montajindan dolayr hasar. Ayak yuvasinin
takilmasi/gikartiimasi igin ayakta alet kullaniimamalidir, ¢tinki ayak
yuvasinin pargalarinda hasarlanmaya neden olabilir.

| DUYURU |

Usuliine uygun olmayan kullanim nedeniyle hasarlanma. Ayak kilifinin
ic kisimi pudralanmamalidir, aksi halde sirtinme artar. Muhtemel bir
hasar gérme veya asinma durumunda ayak kilifinin degistiriimesi gerekir.

4.1 Ayak kilifinin gecirilmesi:

Ayak yuvasi takilmadan énce boru adaptorii protez ayagina sabitlenmelidir.
Bunu yapmaniz iglemi kolaylastiracaktir.

2C1=*

Protez ayagi el ile ayak yuvasinin 6n ayak boélgesine itilmelidir (Sek. 2).
Ardindan ayak, ayak yuvasinda asagiya dogru bastiriimalidir (Sek. 3).

Bunu yaparken ayagin baz yaylarinin ayak yuvasinin parmak kamasinda
olmasina (Sek. 4) ve ayak adaptérinin kilitlemenin altina oturdugundan
emin olunmalidir (Sek. 5).

2C3="/2C6="*

Protez ayak elle ayak kilifina gecirilmeli ve ayagin parmak boélgesi ayak

kilifinin parmak bolgesine getirilmelidir.

Ayak, ayak kilifinin parmak bélgesinde tutulmalidir. Bu arada ayagin topuk

yayinin, ayak kilifinin ayak pedine yerlesmis oldugundan emin olunmalidir.
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4.2 Ayak kilifinin ¢cikariimasi:
2C1=*

Ayak yuvasinin kilidi arkaya dogru bastiriimali (Sek. 6) ve protez ayaginin
topuk bolgesi yukariya dogru gekilmelidir (Sek. 7). Ardindan protez ayagi
komple ayak yuvasindan cikartilabilir ($ek. 8).

2C3="/2C6="

Ayak kilifi parmak bélgesi arkaya dogru bastirilmali ve topuklar kiliftan
cikariimalidir. Ardindan protez ayak komple ayak kilifindan gikarilabilir.
4.3 Bakim ve kullanim uyarilari

Litfen hastanizi bu konuda bilgilendiriniz:

Ayak yuvasini temizlemek igin liitfen sivi deterjan kullaniniz.

Eger stirekli bir ayakkabinin iginde tasinirsa ayak yuvasinin kullanim émri
uzar. Hastayi yalinayak yiriimemesi konusunda uyariniz.

5 Yasal talimatlar

Tim yasal sartlar ilgili kullanici Glkenin yasal kosullarina tabiidir ve buna
uygun sekilde farklilik gésterebilir.

5.1 Sorumluluk

Uretici, irin eger bu dokiimanda agiklanan agiklama ve talimatlara uygun
bir sekilde kullanildiysa sorumludur. Bu dokiimanin dikkate alinmamasindan,
ozellikle usuliine uygun kullanilmayan ve Uriinde izin veriimeyen degisikliklerden
kaynaklanan hasarlardan Uretici higbir sorumluluk yiiklenmez.

5.2 CE-Uygunluk aciklamasi

Bu Uriin 93/42/EWG Avrupa yonetmeliklerine gére medikal rtin taleplerini
yerine getirir. Klasifikasyon kriterleri direktifleri ek [X'e gore trin sinif | olarak
siniflandirimigtir. Uygunluk agiklamasi bu nedenle Uretici tarafindan kendi
sorumlulugunda yonetmelik ek VII'e gére bildirilir.
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EAMnvika

NAHPO®OPIEZ
Huepopnvia televtaiag evnuépwong: 2017-04-07

® Meletote TpooeKTIKA To TIapdv €yypado Tiptv amd ) Xxprion Tou
TpoidvToG.

e [Npoogtte T1q uodeielg aodaleiag, yia va amoplyeTe TPAVHATIOHOVG
Kat Cnpég oto Tpoidv.

e Evnuepwvete 1o Xpotn ya v opOn kat acdar xpron tou Tpoidvtog.

e dula&te 1o TIapdv eyypado.

Emnte€fiynon ouupBoAwv

[EEZ7ET] Npoewdomotnoetg yia davi poKANon TEXVIKGOV TNHLOV.
Meploodtepeg Anpodopieg OXETIKA He TNV ebappoyrh/xprRon.

MAHPOMOPIES |

MapakaloOpe va LEAETAOETE TIPOCEKTIKA AUTEG TIG 0dNnyieg Xpriong.
Mpooé&te WBlaitepa Tig avadepopeveg vodeigelg aodaleiag!

1 Mepovwuéva e§aptipata
1.1 Meuovwuévo e&aptnua M (eik. 1, yia petayevéotepeg mapayyehieg)

(1) 2C19=0UVvdETIKO KAALHHA YIA KAVOVIKA TtepIBAfpaTa méApatog
2C1/2C6 (umopei va tapayyehBei Eexwplotd)

Mapddetypa napayyeiiag: 2C19=123-25/4

MAcgupéq aplotepd (AP), deid (AE)
Mey£6n [cm] 22 23-25 | 26-28 | 29-30
Xpwuata pmeC (4), avoixto kade (15)
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(2) 2C10=0UvdeTIKO KAALpUA Yia Kavoviko TiepifAnpa TiéApatog 2C3
Mapddetypa napayyeiiag: 2C10=L23-25/4

MAgvpég aplotepa (L), 6e€a (R)
Mey&6n [cm] 21-22 23-25 | 26-28 | 29-31
Xpwpata umeC (4), avolxto kade (15)

(3) 2C20=0UV3EeTIKO KAALVUMa Yyia oTeva TepBAnpata méApartoq
2C1/2C3/2C6 (umopei va apayyeAdei Eexwplotd)

Mapdderypa mapayyediag: 2C20=L22/4

MAcupécg aplotepad (AP), deid (AE)
Meyéonleml | 21 | 23 | 24 [ 25 | 27
Xpwuata ureC (4), avolxto kadé (15)

2 Nepwypadri
2.1 Evdeikvuduevn xprion

Ta nmeptpAipata néApatog 2C1/2C3/2C6 oxedlaoTnkav WG HEPOVWHEVA
eEaptiparta ya ta akéiouvba mpobetikd méApata g Ottobock:

2C1="* yia 1o TM10 Adjust

2C3=* yia 1o 1C30 Trias

2C6=" yia ) oeipa Triton

Mpémel va xpnotpomololvtal amoKAELOTIKA e TO avTioToLyo TIPoOETIKO
méAa. Ta mepipAnpata nméApatog €xouv diapopdwbei €10l woTe va
Talptalouv ota meplocdTeEPA €i0N UTIOONUATWY.

2.2 Aigpkela xpriong

To mpoidv amotelei avaiwotpo eEAPTNHA, TO OToio UTIOKELTAL OE HUTLOAOYIKNA
dBopa.

98 | Ottobock



2.3 Ynoodei&eig aocpaleiag

Mapadwote Tig akdAouvbeg vmodeielg aopaleiag otoug aobeveiq oag:

|EAOMOIHZH.

aktivoBolia kat To vepo.

Tipokaleital poéwpn ¢Oopd.

POopda Aoyw €kBeong oe aoxnueg mepiBarlovtikég ouvOnRkeg. To
UAKO Tou TiepLPALaTog TIEALATOG dev eival avBeKTIKO OTnV uTIEPLWON

H emuddvela touv mpoidvtog dev mipétiel va tpoxiletal, kabwg 1ol

Eddoov 1o 1atpikod Tipoidv xpnotpotoinbei uttd TE€Tolou gidoug OUVORKEG,
n Otto Bock HealthCare amotmoleitatr kaBe gvBivn avtikatdotaong.

3 Texvika otoixeia

MepipAnpa méApatog 2C1="N, kavoviko

MAgupécg aplotepa (AP), de&id (AE)
Mey£6n [cm] 22 23|24 |25|26|27|28]|29 |30
Bapog [~g] 150 | 165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
Xpwuata pmeC (4), avoixto kade (15)

‘Yyog Takouviod [mm]

10 +/- 5

MepipAnua éApatog 2C1="*S, otevo

MAcupécg aplotepd (AP), de&ia (AE)
Mey£6n [cm] 22 23 24 25 26
Bapog [~g] 120 130 135 150 165
Xpwuata ureC (4), avoixto kadé (15)

“Yyog takouviod [mm]

20 +/-5
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2C3=" mepipAnua TMEALATOC, KAVOVIKO

MAgupécg aplotepa (L), 6e€a (R)
Mey£6n [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Bapog [~d] 130|145 | 155|175| 185|205 | 210 | 240 | 245 | 260
Xpwuata ureC (4), avoixto kade (15)

‘Yyog Takouviol 10 +/-5
[mm]

MepipAnua éApatog 2C3="S, otevo
MAcupécg aplotepa (L), 6e€a (R)
Mey£6n [cm] 21 22 23 24 25 26
Bapog [~g] 110 | 120 | 130 | 185 | 150 | 165
Xpwuata ureC (4), avoixto kadé (15)
“Yyog takouviol [mm] 20 +/-5

MepiBAnpa éApatog 2C6="N, kavoviko
MAcupég aplotepa (AP), de&ia (AE)
Mey£6n [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Bapog [~g] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Xpwuata ureC (4), avoito kade (15)

‘Yyog takouviob [mm]

10 +/-5

MepipAnua méApatog 2C6="S, otevd

MAgupécg aplotepd (AP), de&ia (AE)
Mey£6n [cm] 21 22 23 24 25 26 27
Bapog [~g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Xpwuata pmeC (4), avoixto kade (15)

‘Yyog Takouviod [mm]

15 +/-5

100 | Ottobock




4 Xelplopog

EAOMOIHZH.

2C1=*: ®Oopda Aoyw eadpaluévng ouvappoAdynong Tov TepIBARLATOq
miéApartog. Mnv xpnotpotoleite epyaleia yia va tomobetnoeTe 10
TiepifAnpa oto méApa f yia va 1o apalpéoete anod avtd, kabwg Uropel
va TipokAnBouv (npiég ota efaptipata Tov TEALATOG,.

|EIAOMOIHEH |

Znua Adyw avop86do&ng xpnong. Mnv Bdalete talk oto TepiPAnpa
méApatog, 0oL €tol avgdvetal n TPLPr. Ze TepiTTwon evoeXOUEVNG
$Oopdg 1) Cnuidg, to epiPAnua EApaTog péTel va aviikabiotatal.

4.1 TomoOétnon Tou mepifAiparog meAuarog

Mpotol TomoBeTroeTe TO TEPIPANUA TIEAUATOG, Ba TIPETIEL VA OTEPEWOETE
Tov TIpogappoyéa owAva oto TpobeTikd TEALA. Me autév Tov TpoTIo
dleukoAlveTe Tn dladikaoia.

2C1=*

21ipWETe TO TIPOOETIKG TIEAUA PE TO ¥XEPL OTO TIPGOIO TUApA ToL TiEPBARHATOG
(ewk. 2). 21n ouvéxela, TIEDTE TO TIEAUA TIPOG TA KATW péoa oto TiepiPAnua
(ek. 3).

210 TAaiolo auto, Ba Tpétel va BePaiwbeite 6TL To edaTrplo PAong Tou
TEApaToq PpiokeTal Hrpootd amnd tn opriva dakTiAwv Tou TePBARHATOq
(elk. 4) kat 6TL 0 TIPOCAPHOYEAG TIEALATOG EXEL KOUUTIWOEL KATW aTd TNV
aodpdiela (e. 5).

2C3=*/2C6=*

TomoBetrioTe 1O TIPOOETIKO TIEALA PE TO XEPL OTO TEPIPAnUa Kat pEpTe
v Teplox Twv daKTOAWV TOL TEEAPATOG OTNV TIEPLOXN| TWV dAKTUAWY TOU
TiePIPANHATOG.

Kpatrote 1o méApa otnv meploxn Twv dAKTVAWY Tou TIEPLBAARATOG.
MapdMnha, dtacdariote 6TL TO EAATAPLO TITEPVAG TOU TIEARLATOG EXEL
epappooel kAtw and Tig odrveg Tou Takouviol oTo TePIPAnUa.
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4.2 Agaipeon tou mepifAripuarog méAuarog

2C1=*

Méote v acpdAela tov meptpAfpatog mMEAQATOG TIPOG TA THOW
(etk. 6) katL Tpapr&te TV MTEpPva Tou TIPOOETIKOV TIEAUATOC TIPOG TA TIAV®
(e. 7). ‘Emelta, pmopeite va anopakpivete 0AOKANPo 1o TIPoBeTIkS TIEALA
amnd 1o mepifAnpa (e. 8).

2C3="/2C6="

Meéote TNV Meploxr| Twv dakTOAWY Tou TIEEPLBAAATOC TIPOG TA THOW KaL
avaonkwote v Trtépva Byalovtag tnv amnd 1o miepiPAnpa. ‘Emnetta, propeite
va amnopakpOvete oAdkANPo 1o TiPoBEeTIkG TIEANA até To TiepiPAnua.

4.3 Ymnoodei&eig yia tn ¢ppovtida kat Tn xprion
Mapakalolpe va evnpepwoete Toug acbeveic oag yia ta eEAc:

lMNa tov kaBaplopd tou TeptPARLaTOq TEANATOG, XPNOLUOTIOOTE éva
oudétepo dLAAupa oaTIouVLoL.

H diapkela Cwhg Tou TepPAfuatog méApatog naparteivetal, epdoov
o acBevng dopdel avta natnoltol. ZupPouAéPte Tov acbevr| va pnv
mepriatdet EuTéAnToG.

5 Noukég umtodei&elg

‘OMot ot vopikoi dpot gptiittovv 6To ekAoToTe BVIKS dikalo NG XWPAG Tou
Xxpnotn kat evdéxetal va dapépouvv aludpwva pe avtd.

5.1 Ev6ovn

O kataokevaotic avaiapPavet evBivn, epdoov To TPoidV XpnaotpoToLeital
obpdpwva pe TIG TeplypadEg Kal TG odnyieg oto mapoév yypado. O
kataokevaoTrg dev evBivetal yia Cnpiég, ol otoieg opeilovtal o TtapaBAedn
Tou eyypddou, edikdTEPA 0 avopBEBOEN XProN ) AVETHTPETITN LETATPOTIA
TOU TIPOIGVTOG,

5.2 Zuuuopgpwon CE

To mpoiév mAnpol Tiq anattioelg g evpwridikig odnyiag 93/42/EOK mepl
TWV LATPOTEXVOAOYIKWV TIPOioVTwy. Baoel Twv kpttnpiwv katnyoplomoinong
obpdwva pe to tapdptnpa IX g dvw odnyiag, To Tipoidv Ta&voprOnke
otnv katnyopia |. H dAAwon cuupdpdwong ovvtdxdnke yia avtév to
A6Yo ard Tov KATAOKELAOTH Pe ATIOKAELOTIKA Tou eVBUVN cOpdwva pe To
napdptnua VIl g dvw odnyiag.
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Pycckuit

MHOOPMALLUS |

[ara nocnepHei aktyanusaumu: 2017-04-07

¢ Mepepn MCMONb30BAHNEM U3LENVS ClEAYET BHUMATENBHO MPOYECTb
AAaHHBIN AOKYMEHT.

* Bo usbexaHve TpaBMMpPOBaHUS U NOBPEXAEHNS U3AENNS HEOBXOAUMO
cobnoaatb ykasaHusi no TexHuke 6e3onacHocTy.

* [lpoBeanTe MHCTPYKTaX MONIb30BATENS HA NPEAMET NPaBUIbHOIO U
6e30MacHOro MCMNob30BaHNS U3AE-NNS.

e CoxpaHsifiTe AaHHbINA JOKYMEHT.

3Ha4yeHne cMMBONOB

[0 ETE NpenynpexneHus 0 BO3MOXHbIX TEXHUYECKX NMOBPEXAEHMSX.

[wHooPmALMS | [lononHMTENbHAS MHBOPMALWIS MO HA3HAYEHWIO / MPYMEHEHMIO.

MHOOPMALLUS |

Moxanyicra, BHUMaTeNbHO O3HAKOMbTECb C JAaHHOW UHCTPYKLUEN
no ucnonb3oBaHuto. O6paTnte oco6oe BHUMaHUe Ha NPUBEAEHHbIE
B Hell yKa3aHus no TexHuke 6esonacHocTtu!

1 OtaenbHble aetanu
1.1 OraenbHas gerans B (puc. 1; ana pononHUTENbLHOrO 3aKasa)

(1) 2C19=CoepuHuTtenbHas Kpbiluka aas obono4vek cronbl 2C1/2C6,
CTaHAapTHOro TMna (MOXHO 3aKasaTb OTAESbHO)

Mpumep 3akasa: 2C19=L23-25/4

CropoHa nesas (L), npasas (R)
Pasmep [cm] 22 23-25 26-28 29-30
Liser 6exeBbit (4), cBeTNO-KopuyHeBbIi (15)
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(2) 2C10=CoeaunHntenbHas Kpbiluka ana o6ono4ku cronbl 2C3,
cTaHpapTHOro TMna

Mpumep aptukyna ans 3akasa: 2C10=L23-25/4

CTOpOHbI nesas (L), npasas (R)

Pasmepbl 21-22 23-25 26-28 29-31
[cm]

Liseta TenecHsii (4), cBeTNo-kKopuyHeBbIn (15)

(3) 2C20=CoepuHutenbHas KpbliLiKa ans obono4vek cronbl 2C1/2C3/2C6,
y3KOro tuna (MoXHO 3aKasaTb OTAENbHO)

Mpumep 3akasza: 2C20=L22/4

CropoHa nesas (L), npaesas (R)
Pazmep [cm] 21 | 23 | 24 | 2 27
LiBer 6exeBbit (4), cBeTno-kopuyHeBsbii (15)

2 OnucaHune
2.1 HasHayeHune

O6ono4ku ctonbl 2C1/2C3/2C6 Gbinv paspaboTaHbl B BUAE OTAENBHOIO
KOMIMOHEHTA [i/11 UCTIONb30BaHUsi BMECTE CO CIELYIOLLVMM TUMamMm1 NPOTe308
cronbl komnanum Ottobock:

2C1=* pns 1M10 Adjust
2C3=* gna 1C30 Trias

2C6=* pns cepun Triton

Mx cnepyet ncnonb3oBaTb UCKIOYUTENBHO C MOAXOASLLMM TUMOM NpoTesa
ctonbl. O60n04KM ANs cToMNbl padpaboTaHbl TakvM 06pa3oM, HTO OHW NMOAXOASAT
Ans 60nbLIMHCTBA TMMOB 0BYBMU.

2.2 Cpok akcnnyartaumm

[HaHHoe napenve sBNSETCS M3HALLMBAIOLLIENCS YacTbio, KOTOpasi NofBepraeTcst
06bI4HOMY U3HOCY.
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2.3 Yka3zaHusi no TexHuke 6e3onacHoctu
Mpocbba nponHpopMUpoBaTh NaUMEHTa O HUXECTEAYIOLMX YKadaHUsX No

TexHvke 6esonacHocTH:

MoBpexAaeHus BcneacTBUME HEAONYCTMMBIX YCIIOBUI OKpYXatoLuein
cpeapl. Matepunan 060104KK CTOMbI HE ABAAETCS YCTOWYMBBLIM K BO3-
[encTBuio ynbTpaduoneToBblx nyyen n k ruaponusy. He gonyckaercs
wnmdoBaTb NOBEPXHOCTb UBAENNS, TaK KaK 3TO MOXET MOCIYXWUTb Npu-
YMHON ero NPexAeBPEeMEeHHOro N3Hoca.

Mpw akcnayaraLmm MeAULMHCKOrO U3AENNUS B YKa3aHHbIX YCIIOBUSIX KOMMaHMs!
Otto Bock HealthCare cHumaet ¢ ceba oba3artenbcTea no ero sameHe.

3 TexHUYecKue xapaKTepucTUKu
2C1=*N O6onou4ka cTonbl, HOpManbHas

CropoHa nesas (L), npasas (R)
Pasmep [cm] 22 (23|24 | 25|26 |27 | 28|29 | 30
Bec, npu6n. [r] 150 | 165 | 165|185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280

LiBer

6exesbiit (4), cBeTno-kopuyHesbii (15)

BbicoTta kabnyka [mm]

10 +/- 5

2C1=*S O6onou4ka cronbl, y3Kas
CropoHa nesas (L), npasas (R)
Pasmep [cm] 22 23 24 25 26
Bec, npu6n. [r] 120 130 135 150 165

LiBet

6exeBbit (4), cBETNO-KOPUYHEBLIV (15)

BbicoTta kabnyka [mm]

20 +/-5
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2C3=* o60no4Ka cTonbl, CTaHAapPTHOro TMNa

CTOpPOHbBI nesas (L), npasas (R)
Pasmepbl [cm] 21 (22|23 (24 |25|26|27|28|29 |30
Bec [~r] 130 | 145|155 175 | 185 | 205 | 210 | 240 | 245 | 260
LiBeta TenecHsbii (4), cBeTNO-KopUyHeBbI (15)
BbicoTa kabnyka 10 +/-5
[mm]

2C3=*S 060n04Ka CTOnMnbl, y3KOro Tuna
CTOpOHbI nesas (L), npasas (R)
Pasmepsbl [cm] 21 22 23 24 25 26
Bec [~r] 110 120 130 135 150 165
LiBeta TenecHoit (4), ceetno-kopuyHeBbin (15)
Bbicota kabnyka [Mm] 20 +/-5

2C6=*N O6onouka cronbl, HopmanbHas
CropoHa nesas (L), npasas (R)
Pazmep [cm] 24 25 26 27 28 29 30
Bec, npu6n. [r] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
Liser 6exeBbit (4), cBeTNO-KOpUYHeEBbIN (15)
BbicoTta kabnyka [mm] 10 +/-5

2C6="S O6onoyka cTonbl, y3Kas
CropoHa nesas (L), npasas (R)
Pazmep [cm] 21 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Bec, npu6n. [r] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215

Liset

6exeBbit (4), cBeTno-kopuyHeBsbii (15)

BbicoTta kabnyka [mm]

15 +/-5
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4 TMpumeHeHne

2C1=": MNoBpexXaeHns BCNeacTeme HenpaBuIbHOro MOHTaxa 060-
no4kun. Bo nsbexaHve noBpexaeHnin KOMNOHEHTOB CTOMbl HE MOJb3Yi-
TeCb HUKaKUM MHCTPYMEHTOM 18 CHATUA 0BOM0YKM CO CTOMbI UK ee
ofeBaHua Ha cTony.

MoBpexaeHUsa BCneacTBMe Haanexallero ucnosibsosaHus. Bo us-
6exaHvie NoBbILEHHOTO N3HOCAa HE [0MycKaeTcs 3akiaabiBaTh Talbk
B 0605104Ky. pn 06HapyxeHUn NOBPEXAEHNUI U n3Hoca obosioyka
NOANEXUT 3aMeHe.

4.1 OgeBaHune 060104KU

Mepen Tem, kak oaeTb 060/104KY, 3aKpenuTe Ha cTone Tpybky-agantep. OTo
YNPOCTUT NpOLeaypYy OAEBaHUS.

2C1=*

BpyuHyto BcTaBbTe cTtony B 06nactb Hocka o6onouku (puc. 2). MNocne yero
B 060/I04KE NPUXMUTE CTOMy BHKU3 (puc. 3).

Cnepnute 3a TeM, 4T06bl 6a30Bas NPYXM1Ha CTOMbI yMpanach B KJWH NanbLes
o60onou4km (puc. 4) 1 apgantep CTOMbl 3aLLENKHYCS Nog appeTupom (puc. 5).
2C3=*/2C6="

MpoTes cTonbl cneayeTt BPy4Hyto BCTaBUTb B 060/104KY U HOCOBYIO YacTb Npo-
Te3a 3aBEeCTV B y4acTOK C NasbLiamMn 060104KN AN1st CTOMbI.

Crony yaepxwuBatb B y4acTke ¢ nanbuamu o6onoyku. MNpu atom cneayet
y6eanTbCA B TOM, YTO MPYXUHA NATKW CTOMbI 3adUKCUpoBanach nog, KmHo-
BUAHbIMW $iMkaMn 060NTOHKM.

4.2 CHaTne 060s104kn
2C1=*

OToxMUTE Hasag appeTp 0605104KM (pUC. B) U BLITSHUTE BBEPX NATOYHYIO
4acTb cTonbl (puc. 7). 3aTemM MOXHO MOSHOCTbLIO BbIHYTb CTOMY U3 060104-
ku (puc. 8).
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2C3=*/2C6="

YyacTtok ¢ nanbuammu 0605104KM OTTAHYTb BAAB/INBAOWNM ABUXEHNEM Ha3a[,
N n3enevb nAaTky n3 060/104KM Pbl4aXHbIM ABVXEHNEM. MNocne atoro crony
MO>XHO NOJIHOCTbIO yAannTb N3 0605104KM

4.3 Yka3aHusi no yxoay U UCNosib30BaHUIO
Moxanyicra, npouHpopmupyiite 06 atom Balero nauveHTa:
[ns 4nctkm 0607104KM CTOMbI MUCNONb3YITE CNabblii MblbHbIN PACcTBOP.

Cpok cnyx6bl 060104KV NPOAJIEBAETCS MPU €€ NOCTOSHHOM UCMOJL30BaHNN
B 06yBY. XOANTb GOCMKOM NaLMeHTy HE PEKOMEHAYETCS.

5 lpaBoBble yka3saHus

Ha Bce npaBoOBble YKa3aHNA pacnpoCTpaHAeTCs NnpaBo TON CTpaHbl, B KOTOpOVI
ncnonb3yeTcd n3nenne, Nno3ToMy 3TN yKasaHna MOryT BapbupoBaTthb.

5.1 OTBeTcTBEHHOCTh

I'Ipomssop,menb HeceT OTBETCTBEHHOCTb B TOM cny4ae, ecnum unsaenve
ncnonb3dyeTcs B COOTBETCTBMU C ONUCaHNAMU N yKa3aHNAMU, NpuBeaAeHHbIMU
B AAHHOM OOKYMEHTe. rlpOI/I3BO,D,I/ITeJ'Ib HEe HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a
yu.l,ep6, BOSHUKLLMNIA BCcnenctene npeHe6pe>Keva NoJIOXEeHNAMN OaHHOro
AOKYMEeHTa, B ocobeHHOCTU npun HeHaanexawem Ucnoib3oBaHUn nnun
HeCaHKUMOHNPOBaHHOM U3MEHEHUU n3aenuns.

5.2 CoorsetctBue craHgaptam EC

[aHHoe nsgenve otBevaeT TpeboBaHUsIM eBponenckon [JupekTussl
93/42/ESC no mepnumHckon npoaykumu. B cootBeTcTBUM C KpUTEPUSMU
knaccugukaumm, npuseneHHbiMm B Mpunoxerun IX ykaszaHHon OupekTussl,
usnenuio npucsoeH knacc |. B aton ceasn [eknapauus o cootsetcTBum Gbina
cocTaBJieHa NPOU3BOAUTENEM MOZ, CBOIO UCKIIOUUTESNbHYIO OTBETCTBEHHOCTb
cornacHo lMpunoxenuto VIl ykasanHon Jupektusei.
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BAGE

faE

RIREH H = 2017-04-07

- ARGETFERICEBREEREELSBHRALESN,

- TROZRLMICEATIEIEFBICEDENE BELEVERHES
THRBEENDHUET,

- EREIL AMBEORELBIURAECEFANAEEHBAL TZE),

- AEEREMBRICRELTESL,

AHRERBAE TERAL TS S DA

0 £ HIRRAB [ DI BRI DV TDIERE
EROLLIZERICET 5EMIEHRIEE

k]

CERIC/EBHENC, AEURFHAZT £ L T EBFHA<LEEN FICR 2T
SFREICFEFENTEELLEL,

1 B
1.1 #EBaER&E B (F, 1EMSEMRFNETSE&E)

(1) 2C19=7v b 2)V2C1[2CIRHESY A TROaARY 3 F vy T (HEMSH
FEWNERTED)
CRERF O EM): 2C19=123-25/4

b =) ZL, &R
H4X [em] 22 | 2325 | 2628 | 2930
&= A& (4), % (15)
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(2) 2C10=7 v IV 2CHERES A THIARI I Fvo T
FIERFORELH:2C10=L23-25/4

HiE EOWL.AR
HAX (cm) 21-22 23-25 26-28 29-31
h>5— R=2a 4).SAT5T (15)

(3) 2C20=7v 1)L 2C1/2C3/2C6IRIR Y A TR 3 F+v 7 (1E D
SREFEWNEEITED) SRIEFOEEHSG: 2C20-L22/4

yt =l ZL, AR

H4 X [em] 21 | 23 | 24 | 25 | 27
& e (4), & (15)

2 BE

2.1 FAEW

Zvbkizibecii2c3feceld LLTFOA YRy I/ERMITOSMEELTH
HINFELE

2C1=*7 v ANTM10A

2C3=*rZ 147 X1C30A

2C6=* Triton >—XFA

WS HERICREL TERINET, 7ybi oV ZEALEDY AT DL
EEODLDBEFTENTNET,

2.2 TAEH

AHRIEHERTTOT, BRICERELELET,
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23 R2ICHTHERER
UTDZR£ICHAY5IEFHEEREEREICODBMOE LS

E3

REYZRE TOMEAICL BRIBORB:
ERHMAELTOMECESIENLICL TR,

EUK B BEESRIEREBITREEANE

R ESUWEWD) 1)

KR REDEML, EIMROKICE BB BTN THUEE A,
LI ERDEBTNI BB, BEDREEHUOTUBII L%
LAENTLES,

FURETDLOINEHTEALLES. Ay h—Ry oI 5TRTD
REFFHROSE BB ADBYET,

3 FOZHI-TF—%
Zybi )l BHER 2C1=*N

y =) L, AR

YA X [em] 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
B [e] 150 | 165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
& & (4), % (15)

=5 [mm] 10£5

Zybi )b 1@RA 2C1=*s

pt =] EL. AR

B4 X [em] 22 23 24 25 26
B [e] 120 130 135 150 165
=) A& (4), % (15)

== [mm] 20+5

Ottobock | 111



2C3=*Ty o )V BHES AT

HlE L. A R

H A X (cm) 21|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 29|30
BE (2) 130 | 145 | 155 | 175 | 185 | 205 | 210 | 240 | 245 | 260
ho— N—=2a (8. FANT ST (15)

E5 (mm) 10 +/- 5

2C3=*STy I )b i@ky AT

HlE L. AR

B4 X (cm) 21 22 23 24 25 26
E0)) 110 120 130 135 150 165
Hho5— R=2a (4. FAT5T (15)

#E5 (mm) 20 +/- 5

Tyvb )b E%R 2C6=*N

b =] L), E R

YA X [cm] 24 25 26 27 28 29 30
B [e] 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
@ AL (4), % (15)

== [mm] 10 +/- 5

Zybi )l 1@k 2C6=*S

yt =l WL, AR

B4 X [cm] 21 22 23 24 25 26 27
BE [g] 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
& ALE (4), %% (15)

== [mm] 15 +/-5
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4 BikAE

EX

2C1=* AEYIZEIRWOC K DHIEDER M
BEREARBY A EZTIYN TIVBATREWIET 2ETNHHUET.
Tyb TV DERICITTEZERLARNTESL,

EX

TEY/EERICKDIBEDRERYE:
BT 272D, Tyb zIVIZIZG IV ALND T —EERALIENTZEN,
Ty VISR (IBREL IS S 3] TZE0,

4.1 BEAGEETYN ZIICEA

Ty TIVITEATBRIIC. HEDLOHF2—T 75 T 5—% BERAIKIZER
I THELZEITEU AFENLVBEITRVET,

2C1=*

AIEEETZ Y TIVDRICFTEVIATE T ZIN(K2), RIZHEERETY
BT IVITIRLIARET (K3),

BEAEDR—RRA T JRIEE TV TV DDEHLETHEALRL. 7
GTH—TL—NEEM TV TIVEEEO L EAEICEEE TIVDEETH
wIENBLOICL TS (E5),

2C3=*/2C6=*

FTCEREITYN IIETHARL. 7yb o 2V DDELIBRICE R DILIH
ERELTEEY,

Ty TV DDELEN & THIERERFBET . Ty b oI - AT T Ty
Foz)lDE—ILD Ty THEBAEDILOMERL TS,

42 Zyb TS BEBAKERIT

2C1=*

TZyb TV DEERDREILEHZRFITIHL(RKSE). BEDE—/ILENEF| = LT
TLIESWNWRET), ZybsrzIVhs BEREBEICERNT I ENTEET(KS),
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2C3=*/2C6="

Ty TIVDDERENEHRAITHL. =L ETIICKY ISR LE
T CORR TN DIV DS T7 Y EBRICRUN T ZENTEET,

43 FRAEBLVIIRAER (EREFBICHOIHBALLES)

Ty TV DOI—Z (T3 P IEERFIREERL TS,

TN TIVEIFTEDINS LS EROHET. BA T HEBWCTIER
KFEEWERTH EFOHTOEZABEETFEHIZZ,

5 JEMZEIEICDINT
ERNEGICDVWTIITART,. CERICEZEDOE MNEICERNL, ZNENIC
EOETELZIEDHVET,

6 REIEE

Fyb—iRyottd, RECREDIERASWERAEIA>TERETE
BWEWEBBICRVRIIEREESHDENELET, FEYILAZET
BREFRALEEV. ROSNTWVENWBREPE R Z T o/l EICIERET 578
EAREDIRRICHDIE DS /BEDBEICDNWTIIFRINUDPRET,
6.1 CEEA&M

BRI, BUN E 2815593/ 42 /[EECOEHEB /=L TWET, RS
(. BRIMIES D RIXDODERECLY, EEMBRISX | [THESNTH
F9., Fyvb—Ry ottt AERDRRMNIES DA RVIOELETEESL TN
BILEBLDEMEICBVNTESVELET,
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3z

R/GEH HH#: 2017-04-07

o IETEF mE BT F AR R I% ST .

o EBREMA, PRZHEmER.
o EEAFP BT RERTEEANET.
o EREMRFIZY.

tRIcER
0 B AR A L E RO AR
ST EmAE R

FAFREAERERRAS, #FlFERERR !

1 #@iEfE (Bh)

1.1 BAEE R (BFHMT)

(1) 2c19=3E#0E, ATF2ci/2ceLBREE (RHIRITHE
1T%54): 2C19=123-25/4

L& 1| ZRL), BRIR)
R (Ex) 22 | 2325 | 2628 | 29-30
B KER (4), %IFEE (15)

(2) 2c10=3E#ME, ATec3LBREE
JTERG]: 2C10=L23-25/4

Al (L), & (R)
Rt [em] 21-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31
B K (4) , FEE (15)
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(3) 2c20=3%#£08, FF2ci/2c3/2c6ERIEE (AT
JTEM1: 2C20=L22/4

(g | ZRL), BRER)

R (Ex) 21 | 23 | 24 | 25 | 2
B KEE (4), FIFE (15)

2 Fmixie

2.1 Big

BE2C1/2C3/2C6fEARNEH T HBIEH T AR NIRRT A
C1=*FF IM10 Adjust{ il

2C3=*F3F 1C30 Trias{R M

2C6=* T TritonZ& 5= 5

XIS A SN RS E R, BREMEERITEESKS
B ERUAETE.

2.2 {ERHEAR
AERAZTRYE, FTEESERIAR.
2.3 RERT

BRI RERAEMEE:

FERREARYALER R . BN RARRREINEFIFS
IKIMEBE o

AETERERR, ARSI FRER.

MEAE LARMEBRERIZTR, T RITETREREEHARY
HREM AT
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3 BERSH
2C1="N BRI E

Al L), ARIR)

R (EX) 22 |23 |24 | 25|26 |27 | 28|29 |30
B (%) 150 | 165 | 165 | 185 | 195 | 230 | 240 | 260 | 280
B KEE (4), XIFE (15)

EREE (ZX) 10 +/-5

2c1="S EHHE

| AL, AHIR)

REG (EX) 22 23 24 25 26
g2 (%) 120 130 135 150 165
B KEE (4), XIEE (15)

ERSE (ZX) 20 +/- 5

2C3=+RE, TEH

Al P (R S ()

RF [em] 2122 (23|24 |25|26|27|28|29|30
EE[ ] 130 | 145 | 155 | 175 | 185 | 205 | 210 | 240 | 245 | 260
B K& (4) , FiEE (15)

ER S [mm] 10 +/- 5

2C3=*SEE, FH

Al EL),AR)

RF [em] 21 22 23 24 25 26
BEE[d] 110 | 120 | 180 | 185 | 150 | 165
Y] K& (4) , EiEE (15)

R =5 [mm] 20 +/- 5
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2C6="N IR HERHIE

)] L), AHIR)

REZ (EX) 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
BE (%) 190 | 200 | 220 | 225 | 245 | 270 | 300
B KE (4), RIEE (15)

REFE (8X) 10+4/-5

2c6="S EEHE

(] ZERIL), HRIR)

R (EX) 21 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
B2 (%) 135 | 145 | 155 | 180 | 190 | 200 | 215
Bt KEE (4), EIFE (15)

EREE (ZX) 15 +/-5

4 1B{E

2C1=" BIRREMEMTMERRIF. FTEFHAIETHENE, NEIRKE
TRBER A -

ERARUAERIRT. MERBPATEMBRN, N EERME. 1
HIBREER, MERME.

4.1 FHE:

FHMEZR, NEUEEREREARM L, INETHESZE. AF
BEENHETHESN (B2) , AEBEHR TEAME (B3) .
2C1=*

[ B AR R R AR L T BRI IR R Z BT (B4) | T EBRMERER
EHMEEETEIE (E5) -
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2C3=*/2C6=*

FFRERMENERIINE S, KRR B TSNS R R X P o
BEMEEERMNTHMAXE L. B, FHEGEOREREERA
BRIINERI IR T

42 BHE:

2C1=*

EEREHMENSERE (Bs) , AEME EABMBRSBL (B7) |
%FﬁﬁﬁﬁMMm§ﬂﬁ(lw

2C3=*/2C6="

B IIS EROBIAL R IS EIE, SRR MM E . 2 AT E

SE MBS TR ELE .

4.3 RFAEFIBLE

BEMEAE:

BEATREEE®RELEHE.

FHUEKMENERED. BNEENEXMITE.

5 L%

P ARS8 5 RE B B R B ARmB sl
6 EEERE

f%F B AP mIE R R ABRETIR T, $EEAIEAE R AR
FE. WTFERAXHEAS. Fil2RTEREASENCETAME

&mh% FHEBAAEEEET

6.1 CEFf& fi

AR AN ETT F5R93/42/EWGIE S M ERIER .. RIFBIZIESMI4EIX
o) ;E%Jiﬁﬁﬂm AEBBTIEETTR. Bit, BREERATR
BIZAENMAVIAIMER ZFEMURR, FETRIEER.

Ottobock | 119



wl

Otto Bock HealthCare GmbH

Max-Nader-StraBe 15 - 37115 Duderstadt/Germany
T +49 5527 848-0 - F +49 5527 72330
healthcare@ottobock.de - www.ottobock.com

Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.

© Ottobock - 647G561-09-1704



